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Expedient: 0324_25 
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
Tipus: subministrament 
Procediment: obert 
Tràmit: ordinari 
Objecte: contractació del subministrament d’equipament quirúrgic per l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Assistents 
 
Presidenta suplent: Júlia Sesmilo Martínez, Adjunta de Direcció de Gestió i Serveis de 
Suport, Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. 
 
Representant de l’Assessoria jurídica del CatSalut: M. Carmen Lara Marmol, lletrada de 
l’Assessoria jurídica del CatSalut. 
 
Representant de l’òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director  Econòmic 
financer de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. 
 
Actuarà com a secretari de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Marc 
Vergé Olivar, Tècnic de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. 
 
A l’acte públic assisteixen persones representants de les empreses a través de l’enllaç a 
la videoconferència publicat mitjançant avís al perfil del contractant. 
 
Excusats 
 
Vocal: Antoni Foz Bosch, Director d’Aprovisionaments de Salut Sant Joan de Reus – Baix 
Camp. 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 13 d’agost de 2024 
Hora: 12:30h 
Lloc: Sala 3 de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus o de forma virtual a través de 
Webex. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
La presidència obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza al secretari al 
següent: 
 
1. Informació i aprovació, si s’escau, dels informes de valoració del sobre B, relatiu 

als criteris d’apreciació tècnica (Lots 2 i 4): 
 
Es procedeix a tractar els informes dels criteris d’apreciació tècnica (sobre B), elaborats 
pels vocal tècnics no membres de la mesa de contractació, el Dr. Pedro Romero Aroca 
(Lot 2: Microscopi OFT), i Antonio Sanchez Marin: Departament de Cirurgia General i 
Digestiva, Antoni Pont Salvadó: Departament d’Urologia i Pere Cavalle Busquets: 
Departament de Ginecologia i Obstetrícia (cada persona respecte l’abast del seu propi 
Servei) del Lot 4: Torres de laparoscòpia. S’annexen a la present acta els informes 
(documents núm. 1 i 2).  
 
S’estudien els informes tècnics sol·licitats.  
 
Concretament, respecte el Lot 2, a l’informe tècnic de valoració s’ha manifestat que, en 
relació a les ofertes presentades per Alcon Healthcare SA i Bausch & Lomb SA, les 
empreses no han presentat OCT (veure informe tècnic del lot 2). Així mateix, Bausch & 
Lomb no ha presentat microscopi de l’ajudant. 
 
Per altra banda, respecte el Lot 4, a l’informe tècnic de valoració s’ha manifestat que, en 
relació a l’oferta presentada per Olympus Iberia SAU, l’equip presentat com a mostra no 
és valorable degut a que l’insuflador aportat a la mostra (Insufflator 50L) no correspon a 
l’ofert (WOM FM-134). Així mateix, a la mostra no s’ha presentat el gravador d’imatge. 
 
Exposat l’anterior, la Mesa analitza el que preveuen els plecs en relació amb la 
presentació dels equips de mostra:  
 
La clàusula J.2 del quadre de característiques disposa:  
 
“Cal aportar un equip de mostra durant 15 dies per poder fer valoració tècnica, un cop 
obert el sobre B del lot corresponent.  
 
Un cop obert el Sobre B, es publicaran al perfil del contractant les instruccions per la 
presentació de mostres. Dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de la 
publicació de les instruccions, els licitadors hauran de presentar mostra de l’equip del lot 
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on presentin oferta durant 15 dies. L’equip presentat com a mostra ha de ser igual al 
producte ofert i s’ha d’acompanyar de tots els accessoris requerits en el plec de 
prescripcions tècniques. Si es requereix fungible o d’altres elements per al correcte 
funcionament de l’equip aquests també hauran de ser lliurats. L’equip de mostra ha de 
ser 100% funcional.  
 
La manca de presentació de mostres o la presentació de mostres que no s’ajustin a les 
condicions establertes serà motiu d’exclusió del lot corresponent en relació a l’article 
afectat.  
 
El lloc, data i hora de presentació es comunicarà mitjançant el perfil de contractant de 
l’entitat, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes.”  
 
Exposat l’anterior, la Mesa de Contractació acorda el següent:  
 
Vist que les empreses Alcon Healthcare SA i Bausch & Lomb SA (Lot 2) no han donat 
compliment a l’obligació establerta a la clàusula J.2 del Quadre de Característiques, 
referent a l’obligació de presentar com a mostra l’equip acompanyat de tots els 
accessoris requerits al plec de prescripcions tècniques, per a la valoració de les seves 
característiques tècniques, d’acord amb els criteris previstos a la clàusula H del Quadre 
de Característiques. 
  
Així mateix, vist que l’empresa Olympus Iberia SAU (Lot 4) no ha donat compliment a 
l’obligació establerta a la clàusula J.2 del QC, referent a l’obligació de presentar com a 
mostra l’equip igual al producte ofert segons l’oferta tècnica i acompanyat de tots els 
accessoris requerits al plec de prescripcions tècniques, per a la valoració de les seves 
característiques tècniques, d’acord amb els criteris previstos a la clàusula H del QC. 
 
Vist que la Mesa de contractació ha d’actuar respectant els principis que regeixen la 
contractació pública, singularment els d’igualtat, en la seva vesant de no discriminació, i 
de lliure concurrència, i ha d’interpretar el plec de clàusules per tal de que aquests 
principis tinguin una realització efectiva.  
 
Vist que cal ajustar-se al règim jurídic de la contractació del sector públic i als plecs de 
clàusules, i en especial a l’exigència de garantir el principi d’igualtat de tracte.  
 
Tot i que als informes s’han expressat puntuacions per cada empresa, en base a 
l’anterior la presentació de mostres que no s’ajustin a les condicions establertes serà 
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motiu d’exclusió del lot corresponent en relació a l’article afectat. Per tant, la Mesa de 
Contractació acorda el següent: 
 

1. Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’exclusió de l’empresa Alcon 
Healthcare SA respecte del Lot 2. 

2. Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’exclusió de l’empresa Bausch & 
Lomb SA respecte del Lot 2. 

3. Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’exclusió de l’empresa Olympus 
Iberia SAU respecte del Lot 4. 

  
Es manifesta conformitat amb totes les consideracions que s’hi assenyalen, als efectes 
de motivar la puntuació final que s’hi fa constar. 
 
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar 
els informes tècnics.  
 
2. Obertura del sobre C (Lots 2 i 4). 
 
S’inicia la sessió pública a través de l’enllaç que ha estat publicat al perfil de contractant 
de l’entitat per procedir a l’obertura del sobre C dels lots 2 i 4, de l’expedient de 
contractació 0324/25. 
 
Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada 
anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B. 
 
Exposats els anteriors antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l’oferta 
econòmica i resta de criteris avaluables de forma automàtica, presentada per les 
empreses anteriorment relacionades en cadascun dels lots. 
 
Es dona per acabat l’acte públic i la mesa continua en acte intern. 
 
A continuació, la Mesa continua amb l’avaluació de les ofertes. 
 
3. Avaluació i determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa  
 
Es valoren els criteris objectius i avaluables de forma automàtica, de conformitat amb 
l’assenyalat a la clàusula H del quadre de característiques, en la qual es disposa el 
següent: 
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 CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (màxim 55 punts) 
 
Criteri comú per tots els lots: 
 
1. Preu (fins a 55 punts) 
 
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. 
S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs 
d’instal·lació, serveis, etc. (llevat l’IVA). Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de 
l’aplicació de la següent fórmula: 

 
VP = 1 
 
A continuació, es procedeix a aplicar les fórmules descrites anteriorment: 
 
- LOT 2: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA. 
 
Oferta presentada pel licitador: 
 

 
 
Puntuació: 

o criteri oferta econòmica: 55 punts. 
 
- LOT 4: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERIA SA. 
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Oferta presentada pel licitador: 
 

 
 
Puntuació: 

o criteri oferta econòmica: 55 punts. 
 
- LOT 4: STRYKER IBERIA SL. 
 
Oferta presentada pel licitador: 
 

 
 
Puntuació: 

o criteri oferta econòmica: 52,93 punts. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 149.2.b) LCSP, la clàusula 14.4 del PCAP i la clàusula I 
del Quadre de Característiques, les ofertes presentades no incorren en temeritat (veure 
document núm. 3 adjunt, amb el càlcul realitzat a tal efecte). 
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Vistes les ofertes econòmiques, i un cop analitzades i ponderades d’acord amb els 
criteris determinats al Quadre de Característiques, en les diferents sessions realitzades 
per aquesta Mesa, s’ha arribat a la puntuació que es reflecteix a l’apartat anterior, amb 
les corresponents consideracions que es fan constar en els actes de les sessions 
realitzades fins a la data i que es resumeixen a continuació: 
 
Classificació final: 
 
 
Lot 

 
Licitador 
 

Criteris 
subjectius 

Criteris 
objectius 

Total 

 
2 

Carl Zeiss Meditec Iberia 
SA 

45 punts 55 punts 100 punts 

 
Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta classificada en 
primer lloc en el cas del lot 2, han estat que es tracta de l’única oferta presentada que 
compleix amb tots els requeriments i no ha estat exclosa, l’oferiment d’una oferta 
econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al plec de clàusules, i 
l’oferiment d’una oferta tècnica que compleix amb les necessitats del centre. 
 
 
Lot 

 
Licitador 
 

Criteris 
subjectius 

Criteris 
objectius 

Total 

4 Karl Storz Endoscopia 
Iberica SA 

42 punts 55 punts 97 punts 

4 Stryker Iberia SL 37 punts 52,93 punts 89,93 punts 
 
Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta classificada en 
primer lloc en el cas del lot 4, han estat l’oferiment de la millor oferta relació qualitat-
preu, d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al 
plec de clàusules, i l’oferiment d’una oferta tècnica que compleix amb les necessitats del 
centre. 
 
4. Anàlisi documentació prèvia a l’adjudicació  
 
Tot seguit, en acte intern, s’examina la documentació presentada per les empreses 
licitadores que han quedat en primer lloc classificades en cada lot. 
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D’acord amb l’anterior, s’examina la documentació aportada en el sobre A per 
cadascuna d’elles, per tal de requerir-los la documentació prèvia a l’adjudicació que no 
consti com a lliurada. 
 
LOT 2: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA 
 
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A per CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA, 
s’analitza el Document Europeu Únic de Contractació i la declaració de responsable 
aportada per l’empresa on consta que aquesta està inscrita al RELI i al ROLECE. 
 
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI i ROLECE. Es manifesta que 
l’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. consta inscrita al RELI i al 
ROLECE. De la consulta dels anteriors registres s’acredita: 
 
- La capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de l’entitat. 
 
- La representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes. 
 
- El compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 15 del PCAP, es proposa fer arribar el següent 
requeriment: 
 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 

econòmica i financera: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar 
la seva solvència econòmica i financera mitjançant l’aportació dels estats de 
comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d’haver 
presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al 
Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit). En el cas d’empresaris individuals no obligats a presentar els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil caldrà verificar el 
volum de negocis a través de les declaracions de la renda anuals dels 3 darrers 
exercicis. 

 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 

tècnica o professional: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar 
la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació dels següents documents: relació 
dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import 
i dates, acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris 
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acreditatius de l’import mínim requerit. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una declaració de 
l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la 
realització de la prestació.  

 
- Últim pagament de l’impost sobre Activitats Econòmiques en l’epígraf corresponent 

a l’objecte del contracte, complementat amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matricula de l’impost. En cas d’estar exempt de 
l’impost, presentar declaració responsable indicant la causa d’exempció. 

 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula L del Quadre de Característiques i la clàusula setzena del 
PCAP. (Import: 12.650,00 €). 

 
LOT 4: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA 
 
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A per KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA 
SA s’analitza el Document Europeu Únic de Contractació i la declaració de responsable 
aportada per l’empresa on consta que aquesta està inscrita al RELI i al ROLECE. 
 
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI i ROLECE. Es manifesta que 
l’empresa KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA consta inscrita al RELI i ROLECE. De la 
consulta de l’anterior registre s’acredita: 
 
- La capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de l’entitat. 
 
- La representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes. 

 

- El compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 15 del PCAP, es proposa fer arribar el següent 
requeriment: 
 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 

econòmica i financera: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar 
la seva solvència econòmica i financera mitjançant l’aportació dels estats de 
comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d’haver 
presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al 
Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar 
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inscrit). En el cas d’empresaris individuals no obligats a presentar els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil caldrà verificar el 
volum de negocis a través de les declaracions de la renda anuals dels 3 darrers 
exercicis. 

 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 

tècnica o professional: L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar 
la seva solvència tècnica mitjançant l’aportació dels següents documents: relació 
dels principals subministraments realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import 
i dates, acompanyada dels corresponents certificats emesos pels destinataris 
acreditatius de l’import mínim requerit. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una declaració de 
l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la 
realització de la prestació.  

 
- Últim pagament de l’impost sobre Activitats Econòmiques en l’epígraf corresponent 

a l’objecte del contracte, complementat amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matricula de l’impost. En cas d’estar exempt de 
l’impost, presentar declaració responsable indicant la causa d’exempció. 
 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula L del Quadre de Característiques i la clàusula setzena del 
PCAP. (Import: 12.095,85 €). 

 
De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist el resultat obtingut, la mesa de 
contractació acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- APROVAR la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta (lot 2 i lot 4). 
 
Segon.- Queda autoritzat el Secretari de la mesa de contractació a enviar el requeriment 
de documentació prèvia a l’adjudicació, que consta en aquesta acta, a les empreses 
licitadores que han presentat la millor oferta en cadascun dels lots, perquè, dins el 
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació assenyalada. 
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Tercer.- ADVERTIR que, en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el 
termini màxim assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, essent 
d’aplicació les conseqüències previstes al plec de clàusules. 
 
Quart.- Si s’acredita que la documentació, d’acord amb el requeriment realitzat, és 
correcta, la Mesa de Contractació en aquest mateix acte acorda REMETRE a l’òrgan de 
contractació la proposta d’adjudicació del contracte 0324/25, per la contractació de la 
compra d’equipament quirúrgic per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus a les 
següents empreses: 
 

- Lot 2: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA, amb NIF A28058337, i quines condicions 
econòmiques principals són les següents, juntament a les establertes a la present 
acta: 
 

 
 
- Lot 4: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA, amb NIF A78936606, i quines 

condicions econòmiques principals són les següents, juntament a les establertes a la 
present acta: 

 

 
 
Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
La presidència aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, la present acta.  
 
        Secretari                                       Vist i plau 
  Presidenta suplent 
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Expedient: 0324_25 
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
Tipus: subministrament 
Procediment: obert 
Tràmit: ordinari 
Objecte: contractació del subministrament d’equipament quirúrgic per l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus 

 
INFORME SOBRE B: LOT 2. 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’elaboració del present informe és conseqüència de l’encàrrec realitzat per la Mesa de 
Contractació en sessió de data 17 de juliol de 2024. 
 
Els responsables designats per a l’elaboració d’aquest informe, d’acord amb la clàusula W 
del Quadre de característiques, són:  
 

- Pedro Romero Aroca: Departament d'Oftalmologia. 
 

2. OFERTES QUE ÉS VALORARAN 
 
En data 23 de juliol de 2024 es dona accés a la documentació lliurada en format telemàtic 
per part de les següents empreses, en el sobre B: 
 
Lot 2: 

- Alcon Healthcare SA 
- Bausch i Lomb SA 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA 

 
3. ANÀLISI DELS REQUERIMENTS MÍNIMS EXIGITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES. 
 

- Alcon Healthcare SA NO HA PRESENTAT OCT 
 

- Bausch & Lomb SA NO HA PRESENTAT OCT NI VISOR DE L’AJUDANT SEGONS 
REQUERIMENTS DE LA LICITACIÓ 
 

- Carl Zeiss Meditec Iberia SA COMPLEIX AMB ELS REQUERIMENTS  
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4. ANÀLISI DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 

4.1. RELACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICIS DE VALOR 
 
Es relacionen els criteris avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor que es 
descriuen al Quadre de Característiques, juntament amb les avaluacions de cada 
empresa: 
 
3. Característiques de l’equip (fins a 11 punts). 
 
3.1. Possibilitat de superposició d’imatges d’OCT i mesures queratoscòpiques (si 
s’incorporés) al binocular. 5 punts 
 

- Alcon Healthcare SA: 0 PUNTS  
OCT NO VALORAT, (si bé les mesures queratoscopiques si que estan 
connectades en ret, no es pot valorar aquest punt per ALCON) 
 

- Bausch & Lomb SA; 0 PUNTS  
OCT NO VALORAT NO HAN PRESENTAT OCT 

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA; 5 PUNTS  

OCT integrat que permet realitzar talls tomogràfics de la imatge enfocada 
amb el microscopi (tant en versió 3D com en binoculars) I les mesures 
queratoscòpiques estan integrades. 

 
3.2. Sistema de microenfocament elèctric de No Contacte; explicar les prestacions. 2 
punts. (En el cas de no explicar les prestacions, comportarà la puntuació de 0 punts). 
 

- Alcon Healthcare SA 0 PUNTS  
MICROENFOCAMENT DIFICIL 
 

- Bausch & Lomb SA 0 PUNTS 
MICROENFOCAMENT DIFICIL 
 

- Carl Zeiss Meditec Iberia SA 2 PUNTS  
MICROENFOCAMENT VALORAT 

 
3.3. Sistema de lents de camp ampli i màcula, per a cirurgia de retina, de no contacte. 2 
punts. 
 

- Alcon Healthcare SA: 0 PUNTS  
sistema Biom amb muntatge en 2 temps; alta dificultat per a la inserció 
pel cirurgià Oftalmòleg 
 

- Bausch & Lomb SA 0 PUNTS  
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sistema Biom molt difícil de permetre la visió de la retina durant la cirurgia i 
sobre tot sota aire, a més els impactes làser no es veuen amb claredat per tant 
per la cirurgia de retina com eld despreniment de retina no és útil 

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA: 2 PUNTS  

sistema de Lents Resight amb fàcil inserció i retirada pel cirurgià 
 
 
3.4. Possibilitat d'enregistrament DUAL; en memòria externa USB i en disc dur integrat al 
microscopi. 2 punts. 
 

- Alcon Healthcare SA; 0 PUNTS  
possibilitat de gravació a la pantalla del sistema 3D, independent de la 
gravació al microscopi, però no hi ha possibilitat d’integració directe. 
 

- Bausch & Lomb SA; 0  PUNTS  
 NO VALORAT NO ES VA EXPLICAR EN CAP MOMENT 

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA; 2 PUNTS  

CONFIRMADA LA GRAVACIÓ SIMULTÀNIA EN MEMÒRIA EXTERNA I DISC DUR. 
 
 
4. Criteris sotmesos a la valoració de l’equip de mostra (fins a 34 punts). 
 
4.1. Adequació del funcionament del microscopi a les cirurgies oftalmològiques que 
requereixin treballar en les diferents cavitats oculars: càmera anterior, còrnia i cristal·lí, 
angle iridocornial, retina i vitri, cirurgia oculoplàstica i estrabismes. Fins a 15 punts. 
 

- Alcon Healthcare SA; 0 PUNTS  
Si bé s’han realitzat en totes les cirurgia oftalmològiques i la visualització 
adequada de totes les estructures, AL FALTAR EL OCT NO PODEM SABER SI 
INTERFERIRÀ EN LA CIRURGIA. 
 

- Bausch & Lomb SA; 0 PUNTS  
REALITZADA EN CIRURGIES DE SEGMENT ANTERIOR I POSTERIOR; CONSIDEREM QUE 
L'EQUIP DIFICULTA LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUDANT EN MANCAR DE BINOCULARS 
ADAPTATS (A MÉS, LA VISUALITZACIÓ EN PANTALLA 3D ÉS SEGONS LA VISIÓ DEL 
CIRURGIÀ, LA QUAL COSA DIFICULTA LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUDANT).  

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA; 15 PUNTS  
REALITZADA EN TOTES LES CIRURGIES OFTALMOLÒGIQUES. POSSIBILITAT DE 
TREBALLAR SIMULTÀNIAMENT AMB BINOCULARS I AMB PANTALLA 3D, DE MANERA 
QUE EL CIRURGIÀ I LA RESTA DE L' EQUIP PODEN UTILITZAR EL MODE DE 
VISUALITZACIÓ QUE PREFEREIXIN. 
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4.2. Qualitat de la imatge en binoculars i pantalla 3D. Fins a 10 punts. 
 

- Alcon Healthcare SA; 0 PUNTS  
LA QUALITAT DE LA IMATGE EN MODE NORMAL NO HA CONVENÇUT ELS 
CIRURGIANS. L' adequada visualització s' aconsegueix utilitzant modes de 
realçament de teixits. 
 

- Bausch & Lomb SA; 0 PUNTS  
LA VISUALITZACIÓ EN PANTALLA 3D ÉS ADEQUADA, PERÒ EN BINOCULARS LA 
IMATGE DIGITAL NO ÉS DE L'AGRAÏMENT DE L'EQUIP I A MÉS, NO ESTÀ DISPONIBLE 
PER A L'AJUDANT. 

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA; 10 PUNTS   

la visualziació en pantalla 3D i binoculars és igual tant per al cirurgià com per l' 
ajudant. 

 
4.3. Ergonomia i disseny de binoculars i sistema 3D; es valorarà la situació ergonòmica del 
cirurgià i de l’ajudant, així com la facilitat de canviar de sistema 3D a ús de binoculars. Fins 
a 9 punts. 
 

- Alcon Healthcare SA; 0 PUNTS  
la incorporació dels extres (3D, inversor d'imatge, filtres de làser) requereix 
l'ajuda d'assistent extern, per la qual cosa no es poden alternar de forma ràpida 
a elecció del cirurgià. 
 

- Bausch & Lomb SA; 0 PUNTS  
l'ús de pantalla 3D i de binoculars ofereixen la mateixa imatge digital, i 
requereix d'assistent extern per a la seva alternança durant la cirurgia. 

 
- Carl Zeiss Meditec Iberia SA; 9 PUNTS  

permet la visualització i alternança en pantalla 3D o amb binoculars de forma 
ràpida durant la cirurgia tant per al cirurgià com per a l' ajudant. 

 
VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR 
 

- Alcon Healthcare SA No presenta OCT per tant no es pot valorar l’equipament 
que es van demanar als requeriments 

 
- Bausch & Lomb SA No es pot valorar al no presentar OCT i no presentar 

microscopi de l’ajudant. De totes maneres la visió directe del cirurgià es molt 
complicada ja que no es visió real sinó a traves d’una pantalla que simula la visió 
directe, la dificultat és màxima en cirurgies de retina sobre tot en cas de 
despreniment de retina on es fa molt difícil operar la perifèria i no es veuen els 
impactes làser a la retina, així mateix quan s’opera sota aire la dificultat de visió 
és màxima. 
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- Carl Zeiss Meditec Iberia SA Compleix en tots els requeriments demanats, es 
poden operar cirurgies de segment anterior i posterior sense cap 
problema. Ha portat un microscopi amb OCT , visió 3D i visor d’ajudant 
adequat a les cirurgies requerides.  

 
5. TOTAL PUNTUACIÓ 

 
D’acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la següent: 
 

Empresa licitadora Puntuació 
Alcon Healthcare SA 0 
Bausch i Lomb SA 0 
Carl Zeiss Meditec Iberia SA 45 

 
Reus, a data de la signatura digital 
 
 
 
 
Pedro Romero Aroca 
Departament d’Oftalmologia  
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
 



 

Av. del Doctor Josep Laporte, 2  
43204 Reus 
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Expedient: 0324_25 
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
Tipus: subministrament 
Procediment: obert 
Tràmit: ordinari 
Objecte: contractació del subministrament d’equipament quirúrgic per l’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus 

 
INFORME SOBRE B: LOT 4. 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’elaboració del present informe és conseqüència de l’encàrrec realitzat per la Mesa de 
Contractació en sessió de data 17 de juliol de 2024. 
 
Els responsables designats per a l’elaboració d’aquest informe, d’acord amb la clàusula 
W del Quadre de característiques, són:  
 

- Lot 4: Antonio Sanchez Marin: Departament de Cirurgia General i Digestiva; 
Antoni Pont Salvadó: Departament d’Urologia; Pere Cavalle Busquets: 
Departament de Ginecologia i Obstetrícia. (Cada persona respecte l’abast del 
seu propi Servei).  

 
2. OFERTES QUE ES VALORARAN 

 
En data 23 de juliol de 2024 es dona accés a la documentació lliurada en format 
telemàtic per part de les següents empreses, en el sobre B: 
 
Lot 4: 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA 
- Olympus Iberia SAU 
- Sistemas Técnicos Endoscópicos SA: No es valora a l’haver quedat exclosa per no 

acomplir l’oferta tècnica 
- Stryker Iberia SL 

 
3. ANÀLISI DELS REQUERIMENTS MÍNIMS EXIGITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES. 
 

-  Les ofertes presentades compleixen tots els requisits mínims exigits al plec de 
prestacions tècniques. 
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4. ANÀLISI DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
4.1. RELACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICIS DE VALOR 

 
Es relacionen els criteris avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor que es 
descriuen al Quadre de Característiques, juntament amb les avaluacions de cada 
empresa: 
 
7. Característiques dels equips (fins a 5 punts). 
 
7.1. Possibilitat de mode color o blanc i negre amb la fluorescència: 5 punts 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA: té totes les possibilitats: 5 punts 
 

- Olympus Iberia SAU: té totes les possibilitats: 5 punts 
 

- Stryker Iberia SL: té totes les possibilitats: 5 punts 
 
8. Criteris sotmesos a la valoració de l’equip de mostra (fins a 40 punts). 
 
8.1. Nivell de soroll de l’insuflador: poc soroll: 5 punts, soroll molest 0 punts. 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA: el nivell de soroll de l’insuflador és baix, al 
voltant dels 60dB mesurat en l’ambient de quiròfan: 5 punts 
 

- Olympus Iberia SAU: No és valorable, donat que l’insuflador aportat a la mostra 
(Insufflator 50L) no correspon a l’ofertat (WOM FM-134): 0 punts 

 
- Stryker Iberia SL: el nivell de soroll de l’insuflador és baix, al voltant dels 60dB 

mesurat en l’ambient de quiròfan: 5 punts 
 
8.2. Facilitat d’utilització dels diferents aparells que conformen la torre: Molt fàcil: 5 
punts, difícil, 0 punts. 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA: molt fàcil utilització, es poden controlar la 
majoria de funcions des del capçal de càmera. L’ús de les diverses funcions des 
dels equips també és molt fàcil, amb pantalles tàctils i informació fàcil de veure: 
5 punts 
 

- Olympus Iberia SAU: No és valorable, ja que que l’insuflador aportat a la mostra 
no correspon a l’ofertat, i a la mostra no s’ha presentat el gravador d’imatge: 0 
punts 

 
- Stryker Iberia SL: molt fàcil utilització, es poden controlar la majoria de funcions 

des del capçal de càmera. L’ús de les diverses funcions des dels equips també és 
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fàcil, amb pantalles tàctils i informació fàcil. A més disposa de botons 
programables al capçal de càmera: 5 punts 

 
8.3. Qualitat de la imatge en 4K: Molt bona, nítida, contrastada: 20 punts, poc nítida, 
poc contrast: 0 punts. 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA: Té molt bona qualitat d’imatge, amb molta 
nitidesa i bon contrast. Els colors naturals, encara que depenent de la brillantor 
en imatges una mica fosques es veu una mica de granulat: 19 punts 
 

- Olympus Iberia SAU: No és valorable, ja que que l’insuflador aportat a la mostra 
no correspon a l’ofertat, i a la mostra no s’ha presentat el gravador d’imatge: 0 
punts 

 
- Stryker Iberia SL: Té bona qualitat d’imatge, encara que li manca contrast en 

algunes ocasions y una mica de nitidesa, que per ser una imatge en 4K no respon 
a les expectatives dels usuaris: 12 punts 

 
8.4. Qualitat de la imatge en modus fluorescència: bona qualitat, definició de les zones 
contrastades: 10 punts, mala definició de les zones contrastades: 0 punts. 
 

- Karl Storz Endoscopia Ibérica SA: Bona qualitat en el mode de fluorescència, 
encara que no té molt bona definició. La qualitat d’imatge disminueix en el mode 
en blanc i negre: 8 punts 
 

- Olympus Iberia SAU: No és valorable, ja que que l’insuflador aportat a la mostra 
no correspon a l’ofertat, i a la mostra no s’ha presentat el gravador d’imatge: 0 
punts 
 

- Stryker Iberia SL: Molt bona qualitat de la fluorescència, molt bona definició, molt 
bona qualitat tant en el mode en blanc i negre com en el superposat: 10 punts 

 
4.2. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR 

 
5. TOTAL PUNTUACIÓ 

 
D’acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la següent: 
 
Empresa licitadora Puntuació 
Karl Storz Endoscopia Ibérica SA 42 punts 
Olympus Iberia SAU 5 punts (criteris objectius) 
Sistemas Técnicos Endoscópicos SA No valorat 
Stryker Iberia SL 37 punts 
 
Es manifesta que Pere Cavalle Busquets, del Departament de Ginecologia i Obstetrícia 
de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, delega la signatura de l’informe a Joan Comes 
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Vaello, del Servei de Cirurgia General de Salut Sant Joan de Reus  - Baix Camp. 
 
Reus, a data de la darrera signatura digital 
 
 
 
 
Antonio Sanchez Marin 
Departament de Cirurgia General i Digestiva 
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
 
 
 
 
Antoni Pont Salvadó 
Departament d’Urologia 
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
 
 
 
 
Joan Comes Vaello 
Servei Cirurgia General 
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
 
 



EXPEDIENT 0324/25 CÀCUL PREU I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS
LOT 2

OFERTA ECONOMICA CRITERIS AVALUABLES 
SUBJECTIVAMENT

PUNTUACIÓ CRITERI 
PREU

TOTAL PUNTUACIÓ 

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA 253.000,00 € 45 55 100

CÀLCUL BAIXA ANORMAL

PBL OFERTA ECONOMICA PROMIG OFERTA ECONÒMICA 253.000,00 €
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA 253.000,00 € 253.000,00 € 20% PROMIG OFERTA ECONÒMICA 50.600,00 € 15% PROMIG OFERTA ECONÒMICA 37.950,00 €

PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 20% 202.400,00 € PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 15% 215.050,00 €

LOT 4 CÀCUL PREU I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

OFERTA ECONOMICA CRITERIS AVALUABLES 
SUBJECTIVAMENT

PUNTUACIÓ CRITERI 
PREU

TOTAL PUNTUACIÓ 

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA 209.500,02 € 42 55 97
STRYKER IBERIA SL 219.000,00 € 37 52,93 89,93

CÀLCUL BAIXA ANORMAL

PBL OFERTA ECONOMICA PROMIG OFERTA ECONÒMICA 214.250,01 €
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA SA 241.917,00 € 209.500,02 € 20% PROMIG OFERTA ECONÒMICA 42.850,00 € 15% PROMIG OFERTA ECONÒMICA 32.137,50 €
STRYKER IBERIA SL 241.917,00 € 219.000,00 € PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 20% 171.400,01 € PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 15% 182.112,51 €

ANNEX CÀLCUL CRITERIS MITJANÇANT FÓRMULA (PREU i ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS) I VALORS 
ANORMALS


