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Característiques mínimes dialitzador de triacetat de cel·lulosa

Esterilització

 

sense òxid d’etilè

Material d'un sol ús

Envasat individualment i estèrils

Dialitzador capil·lar de membrana asimètrica de triacetat de cel·lulosa, superfície de 1,7-2,1m2, d'alt 

flux.(ambdues mides dins del rang) Per tractament amb malalts amb reacció d'hipersensibilitat als 

dialitzadors sintètics

Coeficient d’ultrafiltració major a 38 ml/mmHg/h

Aclariments in vitro (flux sanguini (Qb) de 300 ml/min, flux de líquid de diàlisis (Qd) 500 ml/min y flux de 

ultrafiltració (Qf) igual a 10 ml/min, 37ºC

Urea >270ml/min, 

Fosfats >235 ml/min, 

Creatinina > 252 ml/min, 

Vit B12 >170 ml/min  

Coeficients de cribat de β2-microglobulina >  0,7 i albúmina < 0,01          
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