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MATERIAL PER CIRURGIA 
LAPAROSCÒPICA D’UN SOL ÚS

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 1

	Característiques mínimes tècniques LOT 1
	Document i pàgina on es pot verificar aquesta informació

	AGULLA TIPUS VERESS (101421 I 101422)
	 

	Agulla d'acer inoxidable de calibre 13G
	 

	Mànec amb port luer i clau de tancament
	 

	Dispositiu indicador de la posició de l'estilet 
	 

	Llargada 120mm o 150mm segons correspongui
	 

	TROCAR ÒPTIC AMB BALO (101434 i 103156)
	 

	Accés sense "cuchilles" 
	 

	Disc de retenció
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Dimensions 12mm x 100mm
	 

	TROCAR ÒPTIC AMB BALO (101437 i 103157)
	 

	Vàlvula amb via bidireccional per insuflació i desinsuflació de CO2
	 

	Cànula radiotransparent 
	 

	Accés sense "cuchilles" 
	 

	Disc de retenció
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Dimensions 5mm x 100mm
	 

	TROCAR ÒPTIC AMB BALO (101438 i 103155)
	 

	Vàlvula amb via bidireccional per insuflació i desinsuflació de CO2
	 

	Cànula radiotransparent 
	 

	Accés sense "cuchilles" 
	 

	Disc de retenció
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Dimensions 11mm x 100mm
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	TROCAR TIPUS HASON (101436)
	 

	Vàlvula amb via bidireccional per insuflació i desinsuflació de CO2
	 

	Cànula radiotransparent 
	 

	Punta roma
	 

	Fixació per sutures 
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Con de gel 
	

	TROCAR ÒPTIC AMB BALO (103811)
	 

	Vàlvula amb via bidireccional per insuflació i desinsuflació de CO2
	 

	Cànula radiotransparent 
	 

	Accés sense "cuchilles" 
	 

	Disc de retenció
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Dimensions 5mm x 150mm
	 

	TROCAR ÒPTIC AMB BALO (103812)
	 

	Vàlvula amb via bidireccional per insuflació i desinsuflació de CO2
	 

	Cànula radiotransparent 
	 

	Accés sense "cuchilles" 
	 

	Disc de retenció
	 

	Baló de fixació/retenció
	 

	Dimensions 12mm x 150mm
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Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres
corresponents un cop realitzada l’obertura del Sobre B.

L’adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l’entrega de les mostres és:
· ............................................................



I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,



(data, signatura i segell de l’empresa)
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