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Característiques mínimes tècniques

Sistema mòbil recol·lector amb bomba d'aspiració pròpia, completament tancat amb 2 recipients independents 

i comunicats entre ells. 

Cada un dels recipients disposa d'aspiració autònoma, permetent la possibilitat de regular independentment el 

nivell d'aspiració i gestionar de forma simultània diferents nivells de succió. 

L'equip ha de tenir dos ports d'inserció de filtres amb vàlvules de tancament. 

Filtres per la recol·lecció del líquid quirúrgic amb vàlvules antiretorn i antigoteig. 

Possibilitat de visualitzar o amagar el líquid quirúrgica aspirat en cada recipient. 

Suport/pal de sèrum motoritzat. 

L'equip sistema mòbil ha de tenir la possibilitat d'insertar un filtre ULPA per l'evacuació del fum quirúrgic. 

Sistema d'acoblament automàtic amb connexió hidràulica a l'estació de descarregar per la eliminació del líquid 

quirúrgic. 

Diferents programes de neteja. 

Introducció automàtica de detergent per al buidat a l'estació de descarrega. 
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