ANNEX 3.1

MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU


El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica del producte o catàleg tècnic que s’incorpori al SOBRE C)


1. En relació amb els sistemes HCL, es valorarà que disposin de la capacitat de subministrar bolus automàtics d’insulina per corregir i portar la xifra de glucosa a objectiu, fins a 5 punts. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 

· Sí, el sistema és capaç d'administrar bolus de correcció almenys cada 5 minuts: |_|
· Sí, el sistema és capaç d'administrar bolus de correcció: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

2. En relació amb els sistemes HCL, es valorarà que disposin de la capacitat de configurar manualment la durada de la insulina activa. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Sí: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

3. En relació amb els sistemes HCL, es valorarà que disposin de la capacitat de configurar els rati d’insulina / carbohidrats. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Sí: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

4. En relació amb els sistemes HCL, es valorarà que disposin de la capacitat de subministrar bolus manuals d’insulina per corregir i portar la xifra de glucosa a objectiu. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Sí: |_|
· No: |_| 

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

5. En relació amb els sistemes HCL: es valorarà que es posi a disposició una plataforma web per al monitoratge col·lectiu remot de les persones amb diabetis portadors d'un HCL, que permeti descarregar dades de mesures de glucosa, administració d’insulina i adherència al tractament. S’ha d’acreditar mitjançant documentació tècnica, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Sí: |_|
· No: |_|
S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

6. Es valorarà que es posi a disposició una  solució online (app o plataforma) que permeti als pacients gestionar el subministrament de material fungible. S’ha d’acreditar mitjançant documentació tècnica, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Sí: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

7. Es valorarà que l’algoritme disposi de la capacitat d’ajustar de forma adaptativa certs paràmetres, com la sensibilitat, la magnitud de les correccions, els límits de la basal, tant de manera contínua com en blocs. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg o documentació científica, la manca d’acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri.  
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

8. Es valorarà que el dispositiu ISCI/HCL disposi d’una pantalla tàctil. S’ha d’acreditar mitjançant documentació tècnica, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

9. S’ofereix accedir a cànules metàl·liques per a aquells pacients amb problemes cutanis associats al tefló o bé per problemes freqüents d’obstrucció/inserció de la cànula, si així es requereix sota el criteri clínic del metge responsable? Cal aportar compromís i fitxa tècnica o catàleg, la manca d’aquest compromís i d’acreditació tècnica comportarà 0 punts en aquest criteri.  
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

10. S’ofereix infusors que permetin introduir la xifra de glucosa (capil·lar/intersticial) de manera manual i independent del dispositiu de mesura i tira reactiva, incloent la que provingui de sensors de glucosa continus interactius o bé sistemes de tipus flash? S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

11. S’ofereix  la possibilitat d’una cànula amb durada propera als 7 dies per tal de millorar l’adherència a la freqüència de canvi de la mateixa. S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

12. S’ofereix infusors que permetin programar més trams de línia basal del mínim exigit al PPT (12 trams de línia basal per dia) S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Si: més de 12 a 24 trams de línia basal: |_|
· Sí: més de 24 trams de línia basal: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........

13. S’ofereix que els bolus es puguin programar amb increments de 0.025 UI? S’ha d’acreditar mitjançant fitxa tècnica o catàleg, la manca d'acreditació comportarà 0 punts en aquest criteri. 
· Si: |_|
· No: |_|

S’acredita en la fitxa tècnica/catàleg pàgina: ..........
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I perquè consti, signo aquesta oferta tècnica.
(lloc i data)






Signatura del licitador o de l’apoderat
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