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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU, CONDUCTIU I CORRECTIU A TOT RISC DE RESPIRADORS D’ALT FLUX I DE TRANSPORT UBICATS  A VARIS SERVEIS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. CONDICIONS GENERALS
El plec d’especificacions tècniques de la licitació està format per:
1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte de la contractació és el manteniment preventiu, conductiu i correctiu a tot risc, de respiradors d’alt flux i de transport ubicats a varis serveis de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. ABAST I REQUISITS TÈCNICS
[bookmark: _Hlk213770989]L’abast de la contractació escau a la totalitat d’equipaments descrits en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.
Els requisits tècnics que caldrà acomplir són:

· Els equips objecte del contracte seran els números de sèrie (SN) següents:

· HAMILTON C6: 2355, 2411, 2453, 2457, 4630, 4768, 4915, 8802, 8803, 8806, 8828, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8852, 8855, 8856.

· HAMILTON C1: 16687, 16675, 22543, 22519, 20820, 22505.

· HAMILTON H900: 15836, 15837, 15838, 35015, 35014, 15840, 35022, 35026, 35027, 35025, 35024, 39055, 39047, 39058, 39023, 39019, 39018, 35016, 42252.

· L’horari d’atenció serà de les 8:30h a les 17:00h de dilluns a divendres.
· Compromís per part de l’adjudicatari, en cas d’avaria que impossibiliti el funcionament de l’equipament, a substituir les peces necessàries per garantir el funcionament del servei en un termini màxim de 48 hores laborables.
· Compromís per part de l’adjudicatari d’assegurar el temps de resposta remot en cas d’avaria: 30 minuts.
· Compromís per part de l’adjudicatari d’assegurar el temps de resposta presencial en cas d’avaria: 3 hores.
· Compromís per part de l’adjudicatari  d’assegurar el temps de resposta en cas d’avaria urgent: 10 minuts telefònicament amb personal tècnic.
· Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements a l’apartat 2 d’àmbit d’actuació.
· El personal que realitzi els manteniments ha d’estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
· Tota actuació a realitzar pel personal tècnic, caldrà que sigui prèviament notificada, planificada, realitzada i validada sota l’aprovació i supervisió de l’equip tècnic del Servei d’Electromedicina de l’Hospital.
· Tota actuació anirà acompanyada del seu albarà o full de treball corresponent el qual haurà de ser validat i signat pel personal tècnic del Servei d’electromedicina de l’Hospital. Qualsevol actuació que no estigui degudament justificada amb l’albarà corresponent I signat, constarà com a “no realitzada”.
· Mà d’obra i desplaçament han d’estar inclosos.
· Les actualitzacions de software de fàbrica necessàries (upgrades) per a mantenir l’equip en condicions de seguretat.
· Inspeccions de seguretat i qualitat.
· Manteniment tècnic legal.
· Suport tècnic telefònic.
· Inclusió del manteniment correctiu amb total cobertura dels costos de mà d’obra.
· Substitució de totes les peces avariades.
· Entrega de peces en 24 hores.
· Suport remot d’aplicacions per la resolució d’incidències relacionades amb aplicacions clíniques (És obligatori mantenir la confidencialitat de les dades dels pacients en tot moment).

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals i residus
L’empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s’aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.). 
Compromís de l’adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l’equipament mèdic, sense cost per part de l’Hospital, seguint l’actual llei de gestió de residus i les indicacions de l’ARC (Agencia de Residus de Catalunya).

3.2. Actualització dels programaris dels equips 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària, en cas que l’equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.

Girona, desembre del 2025

	Jaume Fernández Baró
CAP UNITAT MANTENIMENT
	Marc Rulló Besora
RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA
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