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MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU 


El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius del lot .....:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica de l’equip o altra documentació que s’incorpori al sobre B)

OFERTA CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

1. Transferència senzilla de mètodes (article 1) (fins a 11 punts).
Es valorarà que el software permeti la transferència de mètodes per tal de simular la velocitat de rampa d’altres equips del mercat per executar protocols ja validats per al control de qualitat; simplificant així la migració de mètodes entre instruments.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica/manual software i/o documentació tècnica pertinent, on s’indiqui clarament que es disposa d’aquesta funcionalitat

|_| SÍ
|_| NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


2. Màxima memòria d’emmegatzematge de protocols (article 1) (fins a 11 punts).
Es valorarà que es disposi de la màxima memòria d’emmagatzematge de protocols (tenint en compte el mínim de 700 protocols establert a la clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques, en ares a disposar de la màxima capacitat possible, en tot moment.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica/manual software i/o documentació tècnica pertinent, on s’indiqui clarament que es disposa d’aquesta funcionalitat

|_| SÍ
|_| NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Disponibilitat de mode de detecció per obtenir imatges amb múltiples senyals (article 2) (fins a 11 punts).
Es valorarà que es disposi d’un mode de detecció que permeti obtenir imatges amb múltiples senyals (quimioluminiscència, fluorescència, senyals colorimètriques i/o senyals visibles) en una mateixa membrana sense haver de fer captures per separat. D’aquesta manera, es pot capturar imatges en mode universal que permeten generar imatges de fins a 4 canals diferents en una sola captura per tal de optimitzar el temps d’adquisició i obtenir imatges multiplexades fiables en una única captura, garantint així eficiència, sensibilitat i mínima manipulació de la membrana.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent, on s’indiqui clarament que es disposa d’aquesta funcionalitat.

|_| SÍ
|_| NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................



4. Disposició de LED no ultraviolada (article 2) (fins a 11 punts).
Es valorarà que el sistema de transil·luminació sigui amb LED no ultraviolada per no causar danys mutagènics i ni  danys en els usuaris.
 
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent, on s’indiqui clarament que es disposa d’aquesta funcionalitat.

|_| SÍ
|_| NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

5. Sistema alineament automàtic (article 2) (fins a 11 punts)
Es valorarà que es disposi d’un sistema d’alineament automàtic de les mostres que permeti que la safata de mostres giri mecànicament i ajusti automàticament la mostra +/- 10 graus per al seu alineament amb la càmera, permetent així que els píxels originals de la imatge no es vegin alterats i assegurant per tant un una captura precisa, sense deformacions ni reprocessaments digitals, que mantingui la integritat espacial de les bandes i garanteixi resultats quantitatius fiables i reproduïbles.

Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica i/o documentació tècnica pertinent, on s’indiqui clarament que es disposa d’aquesta funcionalitat.

|_| SÍ
|_| NO

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

6. Reducció del termini d’entrega de l’equip (fins a 5 punts).
Es valorarà que el termini d’entrega de l’equipament (des que s’efectuï la comanda) sigui inferior al termini establert a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques.
Caldrà aportar un compromís a efectes de valoració mitjançant el qual es deixi palès per part del licitador que s’indica i es compromet al subministrament de l’equipament en un termini inferior a un mes (cal quantificar en dies naturals el termini de subministrament).

Termini d’entrega ofert (dies naturals):

Indicar on es troba compromís: ...................................................




Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.
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