	ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PER L’AREA QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGIA. QUIRÒFAN Q31 DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (HUVH).

Els criteris d'adjudicació són els que es detallen a continuació i que es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu en l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
Els criteris d'adjudicació pels tres (3) lots estan definits de manera individual. Es descriuen i defineixen les característiques bàsiques d'obligat compliment pels tres (3) lots. Les ofertes presentades que no s'ajustin als requisits mínims indicats a les descripcions del lot quedaran excloses de la licitació.
Tant la definició de les ofertes desproporcionades com els criteris d'adjudicació objectius tenen la finalitat d'afavorir l'adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu garantint en tot cas la igualtat de tracte.
Els criteris definits estan vinculats de manera objectiva a la prestació principal i a l'específica de cada lot.
La valoració del criteri de manteniment. Disposar d’un taller de reparacions propi i homologat
garanteix una resposta ràpida i eficient davant incidències, minimitzant el temps d’inactivitat de l’instrumental. A més, assegura que les reparacions es realitzen sota estàndards regulats i amb control directe del proveïdor, fet que incrementa la fiabilitat, la seguretat i la vida útil dels equips.
La valoració del criteri de traçabilitat única. El serigrafiat amb codi Datamatrix únic per peça permet una identificació inequívoca de cada instrument, facilitant el seguiment al llarg de tot el seu cicle de vida. La compatibilitat amb el software de gestió del centre assegura una integració eficient amb els sistemes existents, millorant el control, la seguretat del pacient i la gestió
d’incidències.
La valoració del marcatge peça a peça. La incorporació d’un codi únic humanament llegible (lletres i números) complementa la traçabilitat digital amb una identificació visual immediata. Això facilita les tasques diàries del personal sanitari, redueix errors operatius i millora la gestió manual en entorns on no es disposa de lectors digitals.
La valoració de l’adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital. La correcta adaptació de l’instrumental, contenidors i accessoris als equips ja existents evita incompatibilitats, optimitza els fluxos de treball i redueix la necessitat d’inversions addicionals. Aquest criteri és clau per garantir una implantació eficient i una operativitat immediata dins del centre hospitalari.
La valoració de la qualitat. La certificació en sistemes de gestió de qualitat com ISO 13485 o ISO 9001 assegura que el proveïdor treballa sota processos controlats i orientats a la millora contínua. Això es tradueix en productes més segurs, fiables i conformes amb la normativa vigent en dispositius sanitaris.
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Comoditat: Aquest criteri s’aplica recollint la percepció dels usuaris sobre la comoditat dels instruments durant el seu ús real o simulat. Es valorarà si el diàmetre i la longitud es consideren adequats segons l’experiència del professional, tenint en compte la sensació de control, precisió i fatiga durant la manipulació.
Seguretat: S’avalua a partir de la percepció dels usuaris sobre la facilitat i seguretat en la manipulació del set complet. Es valorarà si el pes del conjunt dins del contenidor es considera adequat per evitar esforços excessius o situacions de risc en el transport i ús habitual.
Ergonomia: Aquest criteri es basa en l’experiència subjectiva dels usuaris respecte a la facilitat de manipulació del contingut i del contenidor. Es tindrà en compte si el disseny es percep com intuïtiu, accessible i còmode, així com la rapidesa i comoditat en l’accés als instruments i en la seva organització.
Ergonomia i facilitat d’ús en l’entorn assistencial: Aquest criteri s’aplica a partir de la percepció dels professionals sobre la comoditat i facilitat de manipulació del contenidor en totes les fases del circuit assistencial. Es valorarà l’experiència d’ús en termes d’intuïtivitat, accessibilitat i eficiència, així com la sensació de seguretat i comoditat durant la preparació, transport, esterilització i ús a quiròfan.
Adaptació al circuit de reprocesament i esterilització hospitalària: S’avalua segons la percepció dels usuaris sobre com d’integrat i compatible és el sistema amb els processos habituals del centre. Es tindrà en compte si el contenidor es considera fàcil de netejar, mantenir, manipular i emmagatzemar, així com la seva adequació percebuda als fluxos de treball i protocols d’esterilització existents.
Qualitat tècnica i funcionalitat del sistema de contenidor: Aquest criteri es basa en la valoració subjectiva dels professionals sobre la qualitat global del contenidor. Es tindrà en compte la percepció de robustesa, fiabilitat del sistema de tancament i adequació del disseny, així com la confiança que genera en termes de seguretat i facilitat d’ús en la manipulació de l’instrumental.


Els criteris s’han establert d’acord amb el següent:
Criteri econòmic – 60 punts (SOBRE 2)
Les ofertes que excedeixin el preu de licitació per lot també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.
Els preus dels articles detallats a l'informe de necessitats són de referència i el preu màxim de licitació és el total fixat per a cada article, així per tal de calcular la valoració econòmica de les ofertes rebudes es tindrà en compte el preu ofert per la totalitat del lot, amb el benentès que ha d'incloure totes les unitats previstes sol·licitades i tots els articles del lot.
La puntuació econòmica màxima serà de 60 punts i els rebrà la millor oferta econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques.
Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
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Sent:
P: Punts criteri econòmic IL: Import de licitació
Ov: Import de l’oferta econòmica a valorar Om: Import de la millor oferta presentada Pv: Punts atorgats a l’oferta

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s’aplicarà l’Annex 6 del PCAP.
En cas d’ofertes considerades anormalment baixes l’òrgan de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora un informe justificatiu de l’oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l’empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.
Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.


Criteris de qualitat (automàtics- no preu) – 15 punts (SOBRE 2)
La puntuació màxima de la valoració automàtica serà de 15 punts.

	LOT
	CRITERIS VALORACIÓ
	VALORS
	PUNTUACIÓ

	


1
	
Període de garantia
	PG Licitat -2 Núm. Punts =	3
PMG- 2
	
3

	
	Manteniment: Taller de reparacions propi homologat.
	Si compleix: 3 punts

No compleix: 0 punts
	
3




	
	Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de
traçabilitat centre peça a peça.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta adaptació de l’instrumental i/o contenidors i accessoris del contenidor a
l’equipament ja existent a l’hospital.
	Si compleix: 3 punts No compleix: 0 punts
	

3

	
	Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius
sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent.
	Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	
2

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ	CRITERIS VALORACIÓ LOT 1
	15

	









2
	
Període de garantia
	PG Licitat -2 Núm. Punts =	3
PMG- 2
	
3

	
	Manteniment: Taller de reparacions propi homologat.
	Si compleix: 3 punts

No compleix: 0 punts
	
3

	
	Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de
traçabilitat centre peça a peça.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta
adaptació	de	l’instrumental	i/o
	Si compleix: 3 punts

No compleix: 0 punts
	3




	
	contenidors i accessoris del contenidor a l’equipament ja existent a l’hospital.
	
	

	
	Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius
sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent.
	Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	
2

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ	CRITERIS VALORACIÓ LOT 2
	15

	














3
	
Període de garantia
	PG Licitat -2 Núm. Punts =	3
PMG- 2
	
3

	
	Manteniment: Taller de reparacions propi homologat.
	Si compleix: 3 punts

No compleix: 0 punts
	
3

	
	Traçabilitat única: Serigrafiat Datamatrix en cada instrument amb codi únic per cada peça d’instrumental i compatible amb el software de gestió de traçabilitat del centre.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Marcatge peça a peça: Serigrafiat únic per cada peça d’instrumental amb codi humanament llegible (lletres i números) que facilitarà l’hospital per la gestió de
traçabilitat centre peça a peça.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	Adaptació a l’equipament i l’instrumental de l’hospital: Es valorarà la correcta adaptació de l’instrumental i/o contenidors i accessoris del contenidor a
l’equipament ja existent a l’hospital.
	
Si compleix: 3 punts No compleix: 0 punts
	

3

	
	Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent.
	
Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts
	

2

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ	CRITERIS VALORACIÓ LOT 3
	15






Criteris subjectes a judicis de valor (no automàtics- no preu) – 25 punts (SOBRE 1)
La valoració de les propostes tècniques en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor, es realitzarà d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i posteriorment s’aplicarà la següent fórmula per obtenir la puntuació definitiva:
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La puntuació màxima dels criteris de valoració tècnica no automàtica serà de 25 punts. Aquelles ofertes que no aconsegueixen el 50% de la puntuació màxima en els “Criteris de valoració tècnica no automàtica” quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.



	
LOT
	
CRITERIS VALORACIÓ
	
VALORS
	
PUNTUACIÓ

	




1
	Comoditat:
Es valoraran aspectes relacionats amb la comoditat i manipulació: diàmetre i longitud adequats a les cirurgies.
	
	
10

	
	Seguretat:
Es valorarà lleugeresa del set complet muntat dins d'un contenidor.
	
	
5

	
	Ergonomia:
Es valorarà facilitat de manipulació del contingut i el continent del set.
	
	
10

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ
CRITERIS	VALORACIÓ SUBJECTIUS LOT 1
	
25

	
2
	Comoditat:
Es valoraran aspectes relacionats amb la comoditat i manipulació: diàmetre i longitud adequats a les cirurgies.
	
	
10




	
	Seguretat:
Es valorarà lleugeresa del set complet muntat dins d'un contenidor.
	
	
5

	
	Ergonomia:
Es valorarà facilitat de manipulació del contingut i el continent del set.
	
	
10

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ
CRITERIS	VALORACIÓ SUBJECTIUS LOT 2
	25

	













3
	Ergonomia i facilitat d’ús en l’entorn assistencial:
Es valorarà la facilitat de manipulació del contenidor durant les diferents fases del circuit assistencial (preparació, esterilització, transport i ús a quiròfan), així com aquells elements de disseny que afavoreixin un ús segur, còmode i eficient
per part dels professionals.
	
	



10

	
	Adaptació al circuit de reprocesament i esterilització hospitalària:
Es valorarà el grau d’adequació del sistema proposat al circuit de reprocesament hospitalari, considerant la facilitat de neteja, manteniment, manipulació i emmagatzematge, així com la seva integració amb els processos
habituals d’esterilització del centre.
	
	



5

	
	Qualitat tècnica i funcionalitat del sistema de contenidor:
Es valorarà la qualitat tècnica global del contenidor, incloent el disseny, la robustesa i el sistema de tancament, així com les solucions tècniques que garanteixin la seguretat i facilitat en la
manipulació de l’instrumental.
	
	


10

	
	TOTAL	PUNTUACIÓ
CRITERIS	VALORACIÓ
SUBJECTIUS LOT 3
	25
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