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1 Entitat adjudicadora 

 
a) Organisme: Consorci Sanitari de Terrassa 
b) NIF: Q5856145-G 
c) Òrgan de contractació: Directora Gerenta en funcions del Consorci Sanitari de Terrassa 
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública 
e) Responsable del contracte: Correspon a la Sra. Carmen Carmona Gallardo, Directora 

d’Infraestructures i Medi Ambient del Consorci Sanitari de Terrassa. 
f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica i Financera del 

Consorci Sanitari de Terrassa 
g) Centre de destinatari: Consorci Sanitari de Terrassa 
h) Número d’expedient: CST-2026-23 OH-SUB 
i) Contractació conjunta: SI    NO X 
 

2 Objecte del contracte 

 
a) Descripció de l’objecte: L’objecte del present contracte és el subministrament d’un tomògraf 

computeritzat de simulació per a Radioteràpia, incloent desmuntatge i desballestament de 
l’equip actual, adequació dels espais, instal·lació, formació, legalitzacions, certificats i posada 
en funcionament. 

b) CPV:  33115200-1 Tomògrafs de tomografia axial computada (TAC). 
c) NUTS: ES511   
d) Divisió per lots: SI    NO   X 
e) Número de lots:  
f) Les propostes no poden superar l’import màxim de licitació: SI    NO X 

 

3 Tramitació i procediment 

 
a)   Tipus d’expedient: Subministrament 
b)   Tramitació: Ordinària 
c)   Procediment:  Obert harmonitzat 
d)   Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu. 
e)   S’aplica un acord marc: SI         NO X 
f)    S’aplica una subhasta electrònica: SI       NO X 
g)   Compra pública d’innovació: SI       NO X 
 

4 Pressupost del contracte  

 
a) Valor estimat del contracte: 715.500,00 euros sense IVA 
b) Pressupost base de licitació: 715.500,00 euros sense IVA (865.755,00 euros IVA inclòs). 

 



 
 

 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES   EXPEDIENT CST-2026-23 OH-SUB 
 

2 
 

Desglossat en els següents termes: 
 

Valor estimat i pressupost de licitació EQUIP+MANTENIMENT 5 ANYS 
Concepte Import en € 

Retirada equip anterior + instal·lació + subministrament 
TAC+Maniquí+Adequació sales 

540.000,00 € 

Manteniment 3 anys 175.500,00 € 
Valor estimat del contracte (Sense IVA) 715.500,00 € 
IVA 21% 150.255,00 € 
Pressupost base de licitació (Amb IVA) 865.755,00 € 

 
 
c) Import possibles pròrrogues: N/A  
d) Import possibles modificacions: N/A 
e) Partida IVA anual: 21%  
f) Aplicació pressupostària: 640.0001 Inversions en mobiliari i estri 
g) Anualitats: 2026 – 2031  
 

5 Règim de modificació del contracte 

 
No es preveuen modificacions contractuals 
 

6 S’accepten variants 

 
a)   SI         NO X 
b)   Número de variants:------ 
c)   Aspectes:------ 
 

7 Acceptació d’ofertes integradores 

 
a) SI   NO X 
 

8 Condicions d’aptitud 

 
☒ Les previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
☐ Requisits de capacitat (habilitació professional o empresarial) específics:  
 

9 Solvència de les empreses 
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Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant 
l’aportació dels documents següents: 
 

 

- Solvència econòmica i financera:  
 

➢ El volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit a 
l’any de major execució dels darrers tres anys conclosos, ha de ser d’almenys 
una vegada i mitja el valor anual  mig del contracte. 

 
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model 
normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas 
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre. 

 
- Solvència tècnica:  

 
➢ Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major 

execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus 
o naturalesa que s’indica a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor anual 
mig del contracte. 

 
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels 
subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, 
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, 
especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris 
públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat 
expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas  de destinataris privats, els 
subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per 
aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona 
execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per 
aquesta entitat a l’òrgan de contractació.  
 
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de 
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels 
seus respectius codis CPV. 
 

• 33115200-1  Tomògrafs de tomografia axial computada (TAC)  

 
 
Aquestes certificacions s’acreditaran mitjançant la presentació d’una còpia de les 
certificacions i declaracions esmentades o la documentació justificativa anàloga. 

 

10 Obtenció de documentació 

 
a) Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa 
b) Domicili: c/ Torrebonica, s/n 
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c) Localitat i codi postal: 08227 - Terrassa 
d) Telèfon: 93 700 36 17 
e) Pàgina web:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=207965&cap=Consorci%20Sanitari%20de%20Terrassa 

 
 

11 Documentació a presentar 

 
Els assenyalats a l’annex del present quadre de característiques específiques, d’acord amb 
l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Número de sobres a presentar: 3 

 
Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de 
presentar la següent documentació: 
 

SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar. 
 
SOBRE C.- Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, l’import de 
la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el nom o el perfil 
empresarial del subcontractista per cadascun de les empreses que el licitador té previst 
subcontractar. 

 
*** En el cas que l’empresa adjudicatària tingui més treballadors dels que s’indica als articles 45 i 
46 de a Llei Orgànica 3/2007 en relació amb la disposició transitòria segons del Reial decret-llei 
6/2019, d’1 de març, haurà de tenir inscrit el pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
  
En el cas que es tracti d’una empresa amb un nombres inferior al que s’indica als articles 45 i 46 
de a Llei Orgànica 3/2007 en relació amb la disposició transitòria segons del Reial decret-llei 
6/2019, d’1 de març i, durant l’execució del contracte, s’ampliï la plantilla – superant aquest 
nombre de treballadors- , de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, que promou la igualtat entre 
homes i dones, haurà d’implantar el pla d’igualtat referit. 
  
Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els 
justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’ha de tenir en compte aquesta previsió, en detriment de la normativa prevista en el PCAP 
sobre aquesta matèria relativa a la Llei Orgànica 3/2007.   

12 Vigència del contracte 

  
a) Període: La durada màxima del contracte serà de cinc anys, comptats des de la seva 
formalització. Dins d’aquest termini s’inclouen un màxim de quatre mesos per al 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=207965&cap=Consorci%20Sanitari%20de%20Terrassa
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=207965&cap=Consorci%20Sanitari%20de%20Terrassa
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subministrament, la instal·lació i la posada en funcionament de l’equip; dos anys de garantia, 
comptats des de la recepció i posada en funcionament; i un període de manteniment posterior a 
la garantia que finalitzarà, en tot cas, en complir-se els cinc anys des de la formalització del 
contracte.   
b) Possibilitat de pròrroga: SI      NO   X 
c) Termini de pròrroga: N/A 
 
 

13 Mostres/demostració 

 
SI ☒ NO ☐ 

 
 
 

14 Condicions de participació – Requisits per  licitar 

 
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 

15 Data màxima de formulació de consultes per parts del interessants a l’expedient 

 
De conformitat amb la clàusula de Presentació d’ofertes la data màxima que l’Òrgan de 
Contractació acceptarà dubtes o consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació 
serà la que correspongui a 6 dies abans que finalitzi el termini de presentació d’ofertes. 
 
 

16 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució 

 
a) Data d’inici de la prestació: l’endemà de la formalització del contracte 
b) Lloc:   

a. A les dependències de l’entitat contractant  X 
b. A les dependències de l’empresa contractista   

 

17 Programa de treball 

 
Segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
 

18 Garanties 
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a)   Provisional: Resta dispensada 
b)   Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 de l’import 
total adjudicat, IVA no inclòs. 
 

19 Presentació d’ofertes 

 
a)   Període: El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia assenyalat als 
anuncis de licitació abans de les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb 
posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies. 
b)   Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena 
del Plec de Clàusules Administratives. 

 
 

20 Mesa de Contractació 

 
President: Sra. Mar Fernández, Cap de Compres del Consorci Sanitari de Terrassa. Suplent: Sr. 
Juan Carlos Murillo, Departament de Compres del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Secretària: Sra. Antonia Olivares, Cap Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa. 
Suplent: Sra. Ana Fernández, Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Vocal: Sr. Adrià Sardà, Direcció Econòmica i Financera del Consorci Sanitari de Terrassa. Suplent: 
Olga Llonch, Departament Econòmic i Financer del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Vocal: Sra. Carmen Carmona, Directora d’Infraestructures i Medi Ambient del Consorci Sanitari 
de Terrassa. Suplent: Una persona del la Direcció d’Infraestructures i Medi Ambient, del Consorci 
Sanitari de Terrassa. 
 
Vocal: Sra. Cristina Roure, Directora d'Estratègia del Consorci Sanitari de Terrassa, Suplent: Una 
persona del Departament Estratègia del Consorci Sanitari de Terrassa.  
 
Vocal: Sra. Salomé González Pérez,  Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa. 
Suplent: Sra. Mireia Barquer Galan Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa. de la 
Direcció Assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa. 

 

21 Obertura privada de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris 
avaluables de forma automàtica) 
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En virtut de l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
l’obertura dels sobres C no es realitzarà en acte públic donat que en la licitació s’empren mitjans 
electrònics.  
 
 

22 Criteris d’adjudicació 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (Sobre C), fins a 60 punts: 

• Oferta econòmica del subministrament de l’equip: fins a 30 punts. 

Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de 

la següent fórmula: 

 

 

Valor de ponderació (VP): 1 
 

• Oferta econòmica del manteniment postgarantia: fins a 5 punts. 

Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta en aplicació de 

la següent fórmula: 

 

 

Valor de ponderació (VP): 1 

Justificació: El que es pretén amb aquests dos criteris (oferta econòmica de l’equip i oferta 
econòmica del manteniment post-garantia) és obtenir un millor preu de l’equip a licitar i el seu 
manteniment amb la voluntat d’aconseguir un preu competitiu que representi el menor cost 
possible contribuint a l’estabilitat pressupostaria del CST a curt i mig termini. 
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Criteris tècnics automàtics: fins a 25 punts. 

1. Ampliació del termini de garantia de l’equipament: (fins a 5 punt). 
 
Ampliació del termini de garantia d’un any: 1 punt 
Ampliació del termini de garantia de dos anys: 3 punts 
Ampliació del termini de garantia de tres anys: 5 punts  

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és garantir una major cobertura de l’equip en 
terminis, en concret, durant els primers anys de funcionament, minimitzant l’impacte econòmic 
derivat d’avaries, substitució de components i actuacions correctives no previstes. 

 
 

2. Gruix de tall menor a 0,625 mm. (fins a 1 punt). 
 
El menor gruix de tall obtindrà la màxima puntuació, la resta proporcional d'acord a la 
fórmula: 
 
Px = (A / Xp) × y 
 
On 
Px=Puntuació del licitador 
A=Valor més baix 
Xp=Valor del licitador 
y= Puntuació màxima de l'apartat 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és valorar la capacitat del sistema per obtenir 
imatges d’alta resolució espacial, millorant la definició anatòmica i la precisió en la delineació de 
volums tumorals i òrgans de risc. 

 
3. Temps de rotació per un gir complert de 360⁰ inferior a 0,5 s (fins a 2 punts). 

 
El menor valor de temps obtindrà la màxima puntuació, la resta proporcional d'acord a la 
fórmula: 
 
Px = (A / Xp) × y 
 
On 
Px=Puntuació del licitador 
A=Valor més baix 
Xp=Valor del licitador 
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y= Puntuació màxima de l'apartat 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir una adquisició de dades més ràpida, 
minimitzant els artefactes per moviment i millorant la qualitat de les exploracions realitzades. 

 
4. Tauleta de control integrada al gantry, extraïble i operable de manera remota des de la 

proximitat del pacient. (fins a 2 punts). 
Sí: 2 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és millorar la flexibilitat operativa durant les 
tasques de posicionament i simulació, permetent el control remot de l’equip mitjançant una 
tauleta extraïble i facilitant l’accés a les funcions de l’equip des de diferents ubicacions de la sala. 

5. Integració del sistema de làsers mòbils al gantry que permeti optimitzar l’espai disponible 
a la sala i reduir l’ocupació de les parets. (fins a 3 punts). 
 Sí: 3 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és millorar la flexibilitat operativa durant les 
tasques de posicionament i simulació, permetent el control remot de l’equip mitjançant una 
tauleta extraïble i facilitant l’accés a les funcions de l’equip des de diferents ubicacions de la sala. 

6. Cobertura efectiva del detector en l’eix Z superior a 19 mm. (fins a 3 punts) 
 
La major cobertura efectiva obtindrà la màxima puntuació, la resta proporcional d'acord 
amb la fórmula: 
 
Px = (Xp/A) × y 
 
On 
Px=Puntuació del licitador 
A=Valor més alt 
Xp=Valor del licitador 
y= Puntuació màxima de l'apartat 

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és disposar d’una major cobertura anatòmica per 
rotació, reduint el nombre d’adquisicions necessàries, millorant l’eficiència dels estudis i 
minimitzant els artefactes derivats dels moviments del pacient i de la respiració. 

 
7. Disponibilitat de filtres físics addicionals per a l’adquisició d’imatges en protocols 

d’ultrabaixa dosi. (fins a 1 punt) 
Sí: 1 punt. 
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No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és fomentar la utilització de tecnologies que 
permetin reduir la dosi de radiació administrada al pacient mantenint una qualitat d’imatge 
adequada per a la simulació radioteràpica, especialment en protocols específics d’ultrabaixa 
dosi. 

8. Disponibilitat de funcionalitats d’adaptació automàtica de l’adquisició 4DCT orientades a 
la reducció d’artefactes derivats del moviment respiratori i a la millora de la qualitat de les 
reconstruccions 4DCT. (fins a 1,5 punts) 
Sí: 1,5 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és valorar funcionalitats avançades orientades a 
reduir els artefactes produïts pel moviment respiratori i millorar la qualitat dels estudis 4DCT. 

9. Compatibilitat amb el sistema SimRT de VisionRT, permetent la seva integració amb el TAC 
simulador i la coexistència amb el sistema RGSC de Varian Medical Systems instal·lat al 
centre. (fins a 1,5 punts) 
Sí: 1,5 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és valorar la capacitat d’integració del TAC 
simulador amb el sistema SimRT. 

10. Disponibilitat d’eines de generació d’imatges de densitat electrònica o tecnologies 
equivalents que permetin reduir la dependència de la corba HU-densitat electrònica 
respecte del kV utilitzat. (fins a 1,5 punts) 
Sí: 1,5 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és valorar tecnologies orientades a millorar la 
precisió dosimètrica i la consistència dels càlculs de planificació radioteràpica. 

11. Eina integrada a l’estació de treball del TAC per a la generació automàtica d’informes de 
posicionament del pacient en format Word i/o PDF, incloent la posició del pacient i els 
accessoris utilitzats durant la simulació, amb possibilitat d’enviament o exportació directa 
a l’àrea de documentació d’ARIA per facilitar la reproducció del posicionament en les 
sessions posteriors de radioteràpia. (fins a 1,5 punts) 
Sí: 1,5 punts. 
No: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén amb aquest criteri és millorar la reproduïbilitat del posicionament 
dels pacients i l’eficiència del flux de treball mitjançant la generació automàtica i 
l’emmagatzematge estructurat de la informació de simulació. 



 
 

 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES   EXPEDIENT CST-2026-23 OH-SUB 
 

11 
 

12. Temps d’instal·lació, configuració i posada en marxa de l’equip. (fins a 2 punts) 
4 setmanes o menys: 2 punts. 
Entre 4 i 5 setmanes: 1 punt. 
Més de 5 setmanes: 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és minimitzar el temps d’indisponibilitat del TAC 
simulador i reduir l’impacte sobre l’activitat assistencial del Servei de Radioteràpia. 

Criteris avaluables sotmesos a judici de valor: fins a 40 punts 

 La puntuació es distribueix de la següent manera: 

• Flux de treball clínic de simulació radioteràpica (fins a 10 punts). 

Es valorarà el grau d’integració del sistema dins del flux complet de simulació 
radioteràpica del centre, incloent la preparació del pacient, els processos d’adquisició, 
reconstrucció, postprocessament, exportació dels resultats i disponibilitat de la 
informació per a la planificació dels tractaments. Es valorarà especialment la simplicitat 
del flux de treball, el nivell d’automatització, la reducció d’intervencions manuals i 
l’eficiència global del procés. 

Escala de classificació de la valoració: 

• Solució molt adequada: obté més del 50% de la puntuació màxima, fins al màxim. 

• Solució mitjanament adequada: obté més de 0 punts i fins al 50% de la puntuació 
màxima. 

• Solució no adequada: obté 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir una integració eficient del TAC 
dins del flux de simulació radioteràpica del centre, reduint els temps de treball i millorant 
l’eficiència dels processos assistencials. 

• Gestió del moviment respiratori i estudis 4DCT (fins a 10 punts). 

Es valorarà la qualitat i facilitat d’ús del flux de treball associat als estudis 4DCT, la 
visualització i gestió de les fases respiratòries, la facilitat d’edició posterior de les 
reconstruccions, la gestió de la corba respiratòria i la visualització en mode cine. 

Escala de classificació de la valoració: 

• Solució molt adequada: obté més del 50% de la puntuació màxima, fins al màxim. 

• Solució mitjanament adequada: obté més de 0 punts i fins al 50% de la puntuació 
màxima. 

• Solució no adequada: obté 0 punts. 
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Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir una gestió eficient dels estudis 
4DCT i del moviment respiratori. 

• Disseny ergonòmic i funcional de l’equip, així com les característiques que contribueixin a 
millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris (fins a 10 punts). 

Es valorarà el disseny del gantry i dels seus elements de control, l’ergonomia dels 
comandaments i dispositius de control, així com les solucions destinades a afavorir un 
entorn assistencial més confortable i segur, tant per pacient com per personal 
assistencial, d’acord amb la Salut Laboral del CST. 

Escala de classificació de la valoració: 

• Solució molt adequada: obté més del 50% de la puntuació màxima, fins al màxim. 

• Solució mitjanament adequada: obté més de 0 punts i fins al 50% de la puntuació 
màxima. 

• Solució no adequada: obté 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir unes condicions òptimes 
d’utilització de l’equip, afavorint la seguretat, la comoditat i l’eficiència dels professionals 
i dels pacients. 

• Pla de formació dels diferents perfils professionals implicats en l’ús de l’equip (fins a 5 
punts). 

Es valorarà l’abast de la formació oferta, la seva adequació als diferents col·lectius, els 
continguts específics relacionats amb la simulació radioteràpica, els estudis 4DCT, la 
gestió del moviment respiratori i les eines avançades de postprocessament, així com la 
durada de la formació, la disponibilitat de sessions de reciclatge i la documentació 
facilitada als usuaris. 

Escala de classificació de la valoració: 

• Solució molt adequada: obté més del 50% de la puntuació màxima, fins al màxim. 

• Solució mitjanament adequada: obté més de 0 punts i fins al 50% de la puntuació 
màxima. 

• Solució no adequada: obté 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir la correcta capacitació dels 
professionals per a la utilització eficient, segura i òptima de l’equip durant tota la seva vida 
útil. 

• Disponibilitat del servei tècnic durant el període de garantia (fins a 5 punts). 



 
 

 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES   EXPEDIENT CST-2026-23 OH-SUB 
 

13 
 

Es valorarà l’organització i capacitat de resposta del servei tècnic associat a l’equip ofert 
en relació amb els tècnics assignats i la seva qualificació, disponibilitat, procediments de 
suport i assistència, temps de resposta, disponibilitat de recanvis i qualsevol altra actuació 
orientada a garantir una elevada disponibilitat operativa de l’equip durant el període de 
garantia. 

Escala de classificació de la valoració: 

• Solució molt adequada: obté més del 50% de la puntuació màxima, fins al màxim. 

• Solució mitjanament adequada: obté més de 0 punts i fins al 50% de la puntuació 
màxima. 

• Solució no adequada: obté 0 punts. 

Justificació: El que es pretén en aquest criteri és garantir una adequada cobertura tècnica 
durant tota la vida útil de l’equip i minimitzar el risc d’interrupcions en l’activitat 
assistencial del Servei de Radioteràpia. 

En primer lloc, es valoraran els criteris tècnics sotmesos a judici de valor, d’acord amb els valors 
numèrics establerts per a cadascun dels criteris i subcriteris. Posteriorment, i per cada criteri, si 
almenys una de les ofertes assoleix el llindar de valoració mínim, que s’estableix en un 70% de la 
puntuació de cada criteri. Si es compleix aquesta condició, les propostes es classificaran per ordre 
decreixent segons la valoració obtinguda i, posteriorment, s’aplicarà la fórmula establerta a la 
Directriu 1/2020 per determinar la puntuació definitiva de cada oferta:  

  

En la valoració tècnica subjectiva de l’equip, per tal de garantir la suficient qualitat de les 
proposicions, el que es pretén en aquest llindar es considera adequat les mencionades  propostes 
atesa l’elevada especialització clínica i tecnològica de l’equip objecte del contracte. Es tracta d’un 
TAC simulador destinat a radioteràpia, la configuració, integració i funcionament del qual 
incideixen directament en la precisió de la simulació, la planificació dels tractaments, la gestió del 
moviment respiratori, la seguretat del pacient i la continuïtat de l’activitat assistencial. Per aquest 
motiu, no és suficient que les ofertes compleixin formalment les prescripcions mínimes, sinó que 
han d’acreditar una qualitat tècnica global adequada en aspectes essencials com el flux de treball 
clínic, els estudis 4DCT, l’ergonomia, la formació i el servei tècnic. L’exigència d’assolir més del 
65% de la puntuació subjectiva permet descartar propostes tècnicament insuficients que podrien 
comprometre la funcionalitat, la integració o el rendiment esperat de l’equip, sense restringir de 
manera desproporcionada la concurrència. Els licitadors que no obtinguin una puntuació igual o 
superior al 65% dels criteris subjectius, un cop aplicada la fórmula establerta a la Directriu 1/2020 
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d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de 
Contractació Pública, quedaran exclosos.   

 

23 Termini mínim de garantia  

a)   SI  X  NO  
b)   Termini:  2 anys 
 

24 Ofertes amb valors anormals  

 
a)   SI  X  NO 
b)   Són les següents:  Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus 
 
 

25 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil 

 
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:  SI X       NO  
b) Import: 1.000.000 € 
 
L’adjudicatari tindrà l’obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import de 
cobertura mínim per sinistre que s’assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència 
del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar una declaració responsable on es comprometi a mantenir 
vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d’execució del contracte. 
 
 

26 Subcontractació  

 
X SI, amb aquelles empreses que tinguin la solvència tècnica i econòmica que es sol·licita en 
aquest expedient 
 
    NO 

 
 

27 Forma de pagament del preu 

 
a) Sistema de determinació del preu:  

☐ Preus unitaris 
☒ A tant alçat 
☐ Altres 
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b) Forma de pagament: 

☐ Total (un únic pagament) 
☐ Fraccionat:  
☒ La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec de 
prescripcions tècniques. 

 
 

28 Revisió de preus  

 
SI hi ha revisió de preus  
NO hi ha revisió de preus X 
 
 

29 Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials 

 
Condicions especials d’execució: 
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, així com les condicions especials d’execució relatives a criteris socials i ambientals 
que estan regulades a l’apartat 30 del present document. 
 
Obligacions contractuals essencials: 
a) SI X NO 
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions 
Tècniques i les següents: 
 

- Obligació del contractista i subcontractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la 
unió europea en matèria de protecció de dades. 

- El compliment dels criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests 
han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor. 

− El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les 
mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats 
sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de 
validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de 
l’entitat contractat i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del 
contracte.  

- El contractista es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que 
desenvolupin les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la 
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els 
espais públics tancats i  l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les 
administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de 
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transport públic, que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a 
l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes.   

 

30 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals 

 

Socials:   SI ☒      NO ☐ 

Ambientals:  SI ☒     NO ☐ 

 

   Elements sobre els que recauen: 

☐ Reserva de mercat  

☐ Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics) 

☐ Requisits de solvència tècnica  

☐ Criteris de valoració de les ofertes. 

☒ Condicions d’execució del contracte: les assenyalades als apartats 29 i 30 del quadre 
de característiques específiques.     

Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 
202.2 de la LCSP, que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:  
 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
 

S’han considerat les següents condicions especials d’execució del contracte:  
 
☒ L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini.  
 
☒ L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la 
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.  
 
☒ El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades 
de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 
l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 
dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 
responsable del contracte. 
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☒ La correcta gestió dels residus generats en el marc de les prestacions contingudes en aquest 
contracte per part del contractista. 
 
☒ Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
☒ No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 
☒ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
☒ Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
 
☒ Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
☒ Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.   
 
☒ Les obligacions i compromisos establert en els plecs respecte la clàusula ètica. 

 
☒ L’empresa adjudicatària ha d’organitzar accions de formació professional en el lloc de 
treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així com les seves capacitats i 
la seva qualificació. 
 
☒ L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures 
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, 
de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
Dins de quina tipologia de clàusules es troben les que s’incorporen en el present expedient: 
 
☐ D'estabilitat laboral i de qualitat en l'ocupació   
☐ Per a la igualtat de gènere   
☐ Per a la inserció laboral 
☐ Per a un comerç just 
☐ Per a la transparència fiscal 
☐ Per al foment de la petita i mitjana empresa 
☐ Alimentàries 
☒ D'accessibilitat 
☐ Formació treballadors 
☐ Conciliació laboral, personal i familiar 
☐ Millora condicions laborals 
☐ Drets humans 
☒ Altres clàusules diferents a les anteriors  
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31 Sancions i Penalitats 

 
a) SI X NO 
 
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i, específicament, la sanció 
per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria de 
falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació. 
 
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d’aplicació les 
següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica): 
 
1. Les regulades al present quadre de característiques.  
2. Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 
3. Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
 

32 Causes específiques de resolució contractual 

 
a) SI X    NO 
 
Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec 
de Prescripcions Tècniques i especialment les següents: 
 

• L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que 
aquests han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor. 

• La sanció per part de l’òrgan de la competència al contractista, per una infracció greu en 
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el 
procediment de licitació. 

 
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d’aplicació les 
següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica): 
 
1. Les regulades al present quadre de característiques específiques.  
2. Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 
3. Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 

33 Propietat Industrial i Intel·lectual  

 
a) El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars X 
b) Règim específic 
 
 

34 Protecció de dades de caràcter personal  

 
I. Règim aplicable  
a) El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars X 
b) Règim específic 
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II. L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa 
contractista: 
a) NO   X 
b) SI    
 
 

35 Cessió del contracte 

 
a) SI X       NO  
 
 

36 Visita del centre 

 
a) SI   X    NO  
 
 

37 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE 

 
a) SI X       NO  
 
 

38 Recurs 

 
a) Tipus de Recurs: Recurs especial en matèria de contractació 
b) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
c) Adreça: Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona. 
 
 

39 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons 
de la Unió Europea 

 
a) SI      NO X 
 
 

40 Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència 

 
L’execució del contracte implica el contacte habitual amb menors: SI      NO  X 
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41 ACP aplicable al contracte 

 
a) SI X       NO   
 
 

42 Per més informació o aclariments 

 
Les consultes únicament s’atendran via plataforma e-licita i tant la pregunta com la resposta seran 
publicades pel mateix mitjà. 
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ANNEX I. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

SOBRE A: 

- Model Índex documentació del sobre A 
- Model 1 (dades complementàries)  
- Model 2 (declaració de confidencialitat)  
- Si escau (document optatiu): Model 3 (compromís de constitució d’UTE)  
- Si escau: Model 4 (declaració dades contingudes al ROLECSP / RELI)  
- Model 5 ( (Certificat de visita a les instal·lacions)  
- Document Europeu Únic de Contractació, en els termes establerts a la clàusula setzena del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
o Número de DEUC a presentar:  

• Únic DEUC (en cas de subcontractar cal presentar DEUC per cada empresa 
subcontractada)  

- Declaració d’absència de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora i/o 
adjudicatària del contracte, segons Model 
 

SOBRE B:  
  

• Model 7 (declaració oferta tècnica)  
• Annex B1, Criteris de valoració subjectiva.  
• Annex Requeriments mínims 

  
La inclusió d’aspectes tècnics avaluables mitjançant criteris quantificables automàticament dins 
l’oferta del sobre B (que inclou aspectes subjectes a valoració sota un judici de valor), suposarà 
l’exclusió automàtica del licitador en el procediment i, en conseqüència, ja no s’obrirà el sobre C 
(documentació sotmesa a criteris quantificables automàticament). 
 
SOBRE C: 

 
- Documentació tècnica, seguint les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquestes 

són d’aplicació preceptiva a tots els efectes. 
- Fitxa tècnica, manual d’usuari i manual de servei de l’equip, així com dels components que en 

disposin, en format PDF. 
- Model 8 (declaració oferta econòmica) 
- Annex OE – Oferta econòmica 
- Annex C1 – Criteris tècnics valoració automàtics 

 


