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INFORME DE VALORACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I SERVEI DE 
MANTENIMENT POST-GARANTIA D’UN ECÒGRAF D’ALTA GAMMA, PER A ESTUDIS  
MUSCULOESQUELÈTICS, DE PARTS TOVES I CARDIOLÒGICS DE LA NOVA UNITAT DE 
MEDICINA DE L’ESPORT I REHABILITACIÓ DE LA SEU MATERNITAT DE L’HOSPITAL CLÍNIC 
DE BARCELONA. 2026-148 
 

Contracte basat en l’Acord marc de subministrament d’equipament de diagnòstic per la imatge i 

medicina nuclear amb destí a l’Hospital Clínic de Barcelona (Exp. AM 2023/125) 

 

ANTECEDENTS 

 

 

a) En aquest procediment basat en l’Acord marc esmentat s’ha licitat el lot 3: Sublots 3.1, relatiu a 

Ecògrafs d’altes prestacions. 

 

b) Atès que es tracta d’un procediment basat en l’Acord marc, han estat convidades a participar-hi les 

següents empreses homologades al lot corresponent: 

 

Lot 3: EQUIP ECÒGRAFS  
 

Sublot 3.1: Ecògrafs altes prestacions 
• ARS ELECTROMEDICINA S.L.U 
• CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A  
• ESAOTE ESPAÑA S.A.U 
• GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U  
• MATCLINIC 
• PHILIPS IBERICA, S.A.U  
• SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U 

 
 

c) Les empreses que han presentat oferta en aquest procediment són les que es relacionen a continuació:  
 

 
 

d) En data 13 d’octubre de 2026, els serveis tècnics de l’òrgan de contractació han obert, per mitjans 
electrònics, els sobres de les ofertes presentades, que inclouen tant la documentació administrativa 
com les propostes econòmiques.  
 

e) Examinada la documentació presentada, s’ha qualificat i valorat l’oferta d’acord amb el que estableix 
el PCAP. 
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f) Atès que l’oferta de CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A. compleix tots els requisits tècnics i obté la 
millor puntuació segons l’annex de valoració dels criteris automàtics, i constitueix una oferta 
admissible, es considera adequada per a la seva adjudicació. 
 

 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 

       Per tot l’exposat, i d’acord amb els antecedents, 

 
 

Es proposa adjudicar el contracte del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei 
de manteniment post-garantia d’un ecògraf d’alta gamma, per a estudis musculoesquelètics, de parts 
toves i cardiològics de la nova unitat de medicina de l’esport i rehabilitació de la seu maternitat de 
l’HCB, a l’empresa CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A. Per un import total de 105.000 euros sense 
IVA i de 127.050 euros amb IVA, d’acord amb les condicions establertes als plecs, la seva oferta i 
l’annex econòmic presentat, i amb un termini de garantia de tres (3) anys. 

 
 

 
Barcelona,  

 
 
 
 

Ferran Rodríguez Omedes 
Director d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica
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VALORACIÓ CRITERIS AUTOMÀTICS: 
 

 
 

  

LICITADOR: CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A.

CRITERIS 

AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA PER 

CRITERI
100

Comprovat, s'indica ANNEX 2 

PCAP D'OFERTA 

ECONÒMICA

Comentaris
Comprovat, s'indica a les pàgines 8 i 16 

Product Data

Comprovat, s'indica a la pàgina 

28 Product Data

Comprovat, s'indica a les 

pàgines 4, 5 i 24 Product 

Data

Comprovat, s'indica a la 

pàgina 19 Product Data

Comprovat, s'indica a la pàgina 

6 catàleg sondes

Comprovat, s'indica a les 

pàgines 4 a 8 catàleg sondes

35 100,00

105.000,00 €

PUNTS ATORGATS 20 5 15 5 5 15

SÍ SÍ

7. Preu (puntuació màxima 

35 punts). Pressupost de 

licitació: 110,219,98 

euros/sense IVA

VALOR OFERT 

LICITADOR 

(SÍ/NO/VALOR)

33 MHz 6 TB SÍ SÍ

3520 5 15 5 5 15

6. Compatibilitat de les tres 

sondes ofertades amb els 

ecògrafs Aplio i800 instal·lats 

al servei de Radiologia de la 

Seu Maternitat de l’HCB 

(puntuació màxima 15 punts).

1.Disponibilitat d'un rang de 

freqüències de treball de l'equip 

superior al mínim establert en el PPT 

(puntuació màxima 20 punts).

No.

Sí, dins del rang: >22 MHz i ≤25 MHz: 5 

punts 

Sí, dins del rang: >25 MHz i ≤28 MHz: 

10 punts 

Sí, dins del rang: >28 MHz i ≤30 MHz: 

15 punts 

 Sí, dins del rang: >30 MHz: 20 punts

2.Disponibilitat d’un disc dur 

únic integrat al sistema amb 

una capacitat superior al 

mínim establert en el PPT  

(puntuació màxima 5 punts).

No.

Sí, dins del rang: >2 TB i <3 

TB: 1 punt 

Sí, dins del rang: ≥3 TB i <5 

TB: 3 punts

 Sí, dins del rang: ≥5 TB: 5 

punts

3. Disponibilitat d’un mode 

de visualització de les 

línies de propagació de 

l’ona visibles en temps 

real, amb possibilitat de 

treballar simultàniament 

amb quatre imatges en 

mode d’elastografia 

ShearWave (puntuació 

màxima 15 punts)

4.Disponibilitat de 

potenciòmetres de guany 

parcial d’imatge situats tant 

a la consola principal com a 

la pantalla tàctil (puntuació 

màxima 5 punts).

5. Disponibilitat d’una sonda 

lineal multifreqüència de 5 a 

18 MHz amb tecnologia 

matricial (puntuació màxima 5 

punts).
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