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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Subministrament, instal-lacié, posada en funcignament i serveis de manteniment post-
garantia de cinc (5) respiradors amb desti a I’Area d’Urgéncies de I'Hospital Clinic de
Barcelona
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1.- OBJECTE

L'objecte de la contractacio és el subministrament, instal-lacio, posada en funcionament i serveis
de manteniment post garantia de cinc (5) respiradors amb desti a I'’Area d’'Urgéncies de I'Hospital
Clinic de Barcelona.

Els equips a subministrar han de complir amb les especificacions, composicié i caracteristiques
establertes com a minimes a I'apartat 3 de “Requeriments técnics”.

L’'incompliment d’alguna de les especificacions tecniques minimes suposara I'exclusié de I'oferta
del procediment de licitacié o la resolucid del contracte. A més, han de complir amb els
requeriments técnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional

La part del subministrament objecte d’aquest contracte esta cofinangada en part pel Servei Catala
de la Salut mitjangant la subvencié per la renovacioé d’equipament sanitari i aparells médics als
centres hospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral d’utilitzacié publica de Catalunya
(SISCAT) en el marc del Programa especific de suport a la renovacié tecnoldgic (PERT)
promogut pel Servei Catala de la Salut, com a entitat adscrita al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Aixi mateix, I'objecte contractual podria ser finangat o cofinancat per a
qualsevol altra finangament o subvencié que pugui ser susceptible per la seva propia naturalesa.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

El contracte el conforma un Unic lot. Les caracteristiques dels equips estan descrites a I'apartat
3 del present PPT.

En tots els casos s'inclouran tots aquells elements i accessoris que puguin ser necessaris per al
correcte funcionament dels equips. Tots els equips que es subministraran han de ser nous a
estrenar.

Els equips oferts es subministren amb tots aquells dispositius o elements d'interconnexio,
accessoris d'ancoratge o fixacidé necessaris per un total i correcte funcionament i obtencié dels
corresponents permisos i autoritzacions requerides per la legislacio vigent i, si fos el cas,
degudament integrats amb els Sistemes d'Informacié de quée disposi I'Hospital.

La durada maxima del contracte es preveu de 60 mesos sense possibilitat de prorroga d’acord
amb alld establert en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

3.- REQUERIMENTS TECNICS

Les empreses que presentin oferta en el procés de licitacié pel subministrament, instal-lacio
posada en servei i manteniment dels 5 respiradors per ventilacié invasiva per |'area de critics
d'urgéncies, hauran d’acreditar que els seus productes compleixen amb els requisits que a
continuacio es relacionen:

3.1.- Requeriments técnics dels equips a subministrar:
1. Ventilacié per pacients adults, amb possibilitat de pacients pediatrics i nounats.

2. Com a minim ha de disposar de les segiients modalitats ventilatories:
e Volum control: VC-CMV, assistida-controlada (VC-AC), i intermitent-sincronitzada (VC-
SIMV).
e Ventilacié controlada per pressié: PC-AC, PC-SIMV, ventilaci6 amb dos nivells de
pressio.
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e Ventilacié de suport per la respiracié espontania: CPAP, Suport de pressioé sobre CPAP,
suport de volum sobre CPAP.

Els ventiladors hauran de incloure les seglients caracteristiques de millora de ventilacio:

e Modificacié del flux respiratori per regular les pressions respiratories (mode conegut
segons fabricant com a volum control regulat per pressié VCRP o Autoflow).

e Compensacio automatica del tub regulant la pressio de les vies respiratories.

e Terapia d’oxigen del flux

e Ventilacio no invasiva (VNI) amb sistemes optimitzats d’alarmes i compensacié de
fugues automatica, trigger inspiratori i espiratori automatics amb calculs continus de
les fugues per un ajust dinamic a canvis en el pacient o de les condicions de
ventilacié. Sistema de compensacié de fugues automatica.

e Mesura de l'autoPEEP (PEEPI).

Fluxes inspiratoris rang minim entre 2 — 120 I/min (adults), amb temps d’augment de la
pressié (rampa) entre 0 — 1.5 segons.

Regulacioé de la FiO2 entre 21% - 100%.
Trigger inspiratori amb sensibilitat d’activacio entre 0.2 i 15 I/min.

Ha de permetre I'is dels sistemes d’humidificacié activa i/o nebulitzacio, aixi com facilitats
per les maniobres d’aspiracié endotraqueal (deteccié de desconnexi6 i reconnexio, pre-
oxigenacio).

Programacio del ventilador a través de la pantalla tactil, que permeti la seva neteja i
desinfeccié de forma eficient i segura.

Pantalla tactii de minim 14”, amb la informacié simultania de les caracteristiques de
programacio, mesures, calculs i corbes de pressio, flux i volum:
e Mesura de Pressio plateau (Pplat), Pressio espiratoria final positiva (PEEP),
Pressié maxima inspiratoria (PIP), Pressio mitjana de vies respiratories (Pmean).
e Mesura de volum minut espiratori (MVe), volum minut inspiratori (MVi), volum
minut amb correcci6 de fugues (MV), volum minut espiratori espontani
(MVspont).
e Mesura de volum corrent (Vtidal), mesura de freqiiencia respiratoria (RR),
frequéncia respiratoria espontania (RRspont)
o Mesura de FiO2 inspiratoria i possibilitat mesura CO2 espiratori (etCO2).
e Calculs en pantalla de complianga ¢ distensibilitat (Cdyn), resisténcies (Raw),
fugues (MVleak), for¢a inspiratoria i pressio d’oclusié (P0.1).
e Corbes: Pressio de vies aéries (Paw), Flux, volum i CO2

Ha de proporcionar alarmes acustiques i visuals, com a minim de: fallada del
subministrament eléctric, fallada del subministrament de gasos, falla del ventilador, apnea,
alta pressid, volum minut alt o baix.

Revisié automatica del funcionament.

Bateria interna amb una autonomia de com a minim 3 hores.

Aparell ventilador muntat amb carro de transport amb rodes. El tamany global del conjunt no
ha de ser molt gran: <70cm ample, <80cm profunditat.

Ha de permetre la connexié amb sistema de dades del hospital.
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4.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | RECEPCIO DELS EQUIPS
4.1.- Condicions de subministrament

S'entén per equip el conjunt complet de I'equip, maquina o aparell amb tots els accessoris
imprescindibles per al seu funcionament, inclos el programari. Els equips oferts es subministraran
amb tots aquells dispositius o elements d’interconnexié, accessoris d'ancoratge o fixacio
necessaris per a un total i correcte funcionament i obtencié dels corresponents permisos i
autoritzacions requerits per la legislacié vigent i degudament integrats amb els Sistemes
d’Informacié de qué disposa I'Hospital.

Els equips s’han de subministrariinstal-lar en un termini maxim de 4 setmanes des de la comanda
efectiva en el lloc i en les condicions indicades en aquest plec i/o comanda (seu Villarroel i seu
Maternitat de I'Hospital Clinic de Barcelona). L'incompliment del termini maxim esmentat sera
motiu de penalitzacio d’acord amb alld que estableix el PCAP.

Els equips han d’anar convenientment embalats per tal que arribin en perfectes condicions. El
cost de les gestions necessaries per garantir que I'equip es subministra en perfectes condicions,
aixi com el cost dels desperfectes ocasionats en els equips durant en el seu transport fins al lloc
de subministrament I'ha d’assumir 'empresa adjudicataria.

En concret, 'empresa adjudicataria es compromet a:

* Realitzar el transport dels equips fins al seu lloc d’'ubicacié final en les instal-lacions del
centre on vagi destinat I'equip.

* Realitzar la retirada de I'embalatge.

* Realitzar la neteja de tots els residus i bruticia produits per les tasques de desembalatge,
recepcio, trasllat, muntatge i instal-lacié dels equips, per tal de deixar I'espai on s’han
realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de I'arribava
dels equips.

* Retirar els equips vells 0 que es substitueixen i gestionar-ne els residus d’acord amb la
normativa aplicable en matéria de residus.

* Presentar el certificat de conformitat del n° de série de I'equip conjuntament amb el
certificat CE.

L’empresa adjudicataria ha de facilitar el pes i el volum de tots els components embalats que
configurin el conjunt de cada equip. De la mateixa manera, cada paquet ha de venir correctament
identificat amb codis i textos a efectes de facilitar la seva localitzacié i manipulacio.

L’empresa adjudicataria ha d’estar capacitada per portar a terme els serveis de transport,
lliurament, instal-lacid i servei postvenda de tots els seus productes amb personal propi. En el
cas que, alguns d’aquests serveis es subcontractin I'empresa adjudicataria ho ha de comunicar
préviament a la realitzacié dels serveis i per escrit a I’'HCB per a la seva acceptacié.

4.1.1.- Manuals i documentacio

L’empresa adjudicataria ha de lliurar amb els equips, a la Direccié d’Infraestructures de 'HCB,
tots els Manuals integrament en catala o castella, corresponents a la descripcio i operativitat dels
equips, i que han de ser com a minim els seguents:

* Manual d'instal-lacié, que ha d’incloure la informacio i retolat sobre els equips que
representin un risc especial.

* Manual d'Us que ha d’incloure una explicacio detallada dels principis de funcionament,
dels controls, operacions de maneig i seguretat dels usuaris, alarmes i operacions
rutinaries per verificacié del funcionament apropiat de I'equip previst al seu Us diari, etc.
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* Manuals de manteniment i técnics que han d’incloure esquemes eléctrics i mecanismes
complets, especejament, recanvis i accessoris, operacions de manteniment preventiu,
calibratge i ajuda en la localitzaci6é d'avaries, etc. Els rétols, indicadors i etiquetes de
I'equip també han d'estar en catala o castella, i ser prou explicatius.

* Documentacié d'us técnic dels equips.

*  Documentacié de formacio.

* Document de Seguretat.

* Memoria técnica de mesures de seguretat implantades.

Tota la documentacio detallada en el paragraf anterior s’ha d’entregar en format electronic i en
qualsevol suport excepte el CD.

4.2. Condicions d'instal-lacié i posada en servei de I'’equipament

El subministrament es considera claus en ma, corresponent a 'empresa adjudicataria totes les
accions necessaries per a la instal-lacié i correcte funcionament de I'equip a la sala corresponent
que designi I'Area d’Urgéncies.

Correspon a les empreses licitadores coneéixer en profunditat les caracteristiques de la instal-lacié
de forma que considerin en els seus Oferta totes les actuacions necessaries per dur a terme la
mateixa.

L’'empresa adjudicataria ha d’indicar quines son les condicions idonies per a la instal-lacié dels
equips i els requisits necessaries que ha de complir 'THCB per al correcte funcionament dels
equips, almenys s’ha d’indicar:

* Les fonts de subministrament d'energia necessaries, les seves caracteristiques i el
consum estimat.

* L’espai fisic util necessari. La instal-lacio i posada en funcionament dels equips s’ha de
realitzar de forma coordinada amb I'HCB i en preséncia del personal designat per la
Direccio d’Infraestructures que n’autoritza i supervisa la instal-lacio.

El temps d'instal-lacio dels equips és el comprés entre I'arribada dels equips a 'HCB i fins que es
troben instal-lats per poder dur a terme el test d’acceptacio dels equips.

L’empresa adjudicataria ha d’assumir els cost de les actuacions necessaries per instal-lar
adequadament els equips. A més, queda obligada a restituir, rematar o adequar totes les
possibles afeccions en paraments i paviments que es derivin del muntatge i instal-lacié dels seus
equips o de les seves alimentacions a escomeses, havent d'utilitzar els materials que 'HCB
indiqui.

També ha de sol-licitar, en cas necessari, les llicencies per poder efectuar les obres, i ha de
presentar les certificacions i homologacions de totes les noves instal-lacions o les modificades
que han de ser de caracteristiques similars a les que 'HCB tenia instal-lades.

4.3. Condicions de recepcio dels equips

L'empresa adjudicataria, un cop instal-lat I'equip, realitzara la prova o test d’ acceptacié técnica
corresponent. Aquestes proves es realitzaran en preséncia del personal, técnicament qualificat
de I'HCB.

S'establira un periode de prova d’'un mes per determinar I'acceptacié o no de I'equip adjudicat.
Unicament es podra rebutjar I'equip subministrat en cas de no respondre a les especificitats
tecniques a la practica amb els requeriments exigits.
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Si el resultat de la prova o test d’acceptacio és positiu s’ha de signar I'acta de recepcioé dels equips
subministrats. El termini de garantia dels equips ha de comengar a comptar a partir de la data de
I'acta de recepcié dels equips.

El desmuntatge, retirada i legalitzacié dels equips que ocupen els espais on aniran ubicats els
nous equips, aixi com de tots aquells elements que el personal de I'Hospital consideri oportuns.

5.- FORMACIO

L'empresa adjudicataria ha de realitzar formacié sobre les caracteristiques técniques,
prestacions, maneig dels equips i software al personal técnic de 'HCB. L’objectiu de la formacio
és que el personal técnic adquireixi els coneixements i habilitats practiques necessaries per un
adequat Us dels equips.

Igualment, 'empresa adjudicataria ha d'aportar la documentaci6 i informacié necessaria per
facilitar la formacio del personal que ha de realitzar les inspeccions periddiques i el manteniment
preventiu necessaris un cop transcorregut el termini de garantia. A més, I'empresa adjudicataria,
quan li sigui requerit, ha de realitzar formacid sobre el manteniment dels equips al personal de
manteniment de 'HCB.

Quan es produeixi qualsevol modificacié o actualitzacié dels equips, 'empresa adjudicataria
haura de realitzar la formacié del personal de 'HCB tal i com s’ha previst en els apartat anteriors.

Les empreses licitadores han d’incloure en la seva oferta técnica (sobre B), el pla de formacié
amb la descripcid dels cursos que es realitzaran, el professorat que impartira els cursos i la seva
planificacié. També ha d’aportar la programacié de formacié d’un any que realitzara I'empresa
adjudicataria al personal que presti el servei de manteniment.

6. CONNECTIVITAT

En cas de que 'equip es requeris connectivitat a la xarxa de I'Hospital aplicara el seguent, sense
perjudici del que es detalli a 'annex 2 del PPT:

Xarxa cablejada

* Interficie Ethernet amb conector RJ45
* Velocitat: autonegociacié 10/100/1000 Mbps
* Mode duplex: autonegociacié half/full

Xarxa sense fils
* Interficie inalambrica recomanada basada en estandar 802.11ac. En el cas de que no es
suporti, hauria de suportar els estandars A i/o B/G/N

* Protocols de roaming: 802.11k, 802.11r i 802.11v

Xarxa cablejada | sense fils

*  Suport 802.1x utilitzant usuari i contrasenya i certificat.
Altres
Cal que el licitador proporcioni informacié precisa d’altres mitjants de connectivitivat que

incorporin els equips, com Bluetooth, NFC o altres tecnologies basades en transmisio
radioeléctrica. | complir:
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*  Encriptacié: Tota transmisié inalambrica ha de ser xifrada.
* Frequéncies: No s'utilitzen bandes de frequéncia ja utilizades a I'Hospital per altres
solucions (WiFi, RFID, lectors temperatura)

Protocols de comunicacio

Les comunicacions entre diferents elements es realitzaran amb protocol TCP/IP de manera
segura, utilitzant sempre rangs de ports acotats que caldra comunicar per tal que es puguin definir
regles d'accés en els tallafocs corporatius.

Adrecament IP i nom d'equip

Qualsevol dispositiu, a excepcié dels servidors, ha de poder obtenir IP de forma automatica
mitjangant el servidor DHCP corporatiu.

Tots els dispositius hauran de ser configurats amb un nom d'equip previament pactat amb la DSI,
el servidor DHCP registrara de forma automatica en el DNS aquest nom. Les comunicacions
entre diferents elements hauran de realitzar-se sempre a través dels noms d'equip en format
FQDN, permetent aixi que els canvis de IP no suposin indidents de comunicacions.

Gestié

- Consola de gestio central
Per a desplegament de gran nombre d'elements caldra incloure, en cas de que no existeixi ja,
una consola central de gestié que permeti realitzar operacions a multiples dispositius amb una
sola acci6 (evitant la mateixa operacié equip a equip).

Accés remot

- Equips d'usuari
Si fos necessari I'accés remot a un equip d'usuari, aquest haura de ser autoritzat cada vegada
que sigui necessari i supervisat per personal intern.

- Servidors
L'accés remot als servidors es realitzara amb un client VPN proporcionat per la DSI. Aquests
accessos son de caracter nominal i hauran de ser sollicitats per personal de I'Hospital.

Cloud

- Solucions basades en cloud
Caldra definir quin tipus de dades son emmagatzemades en clouds publics.

Les comunicacions per aquest tipus d'entorn caldra que siguin autoritzades pels responsables de
tractament de dades de I'Hospital.

L'accés a les dades en clouds publics s'ha de realitzar de manera segura i s'ha d'enregistrar
l'accés i les tasques realitzades mitjangant un usuari nominal.

En cas de ser necessari, el servei cloud es pot autenticar amb el nostre Directori Actiu mitjangant
SAML.

Hardware

- Servidors
Per norma general la implantancié de nous servidors es realitzara sota la plataforma de
virtualitzacié corporativa. Qualsevol excepcié haura de tenir el vist i plau de la DSI i complir les
especificacions de hardware establertes internament.
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- PCs
Per norma general s'intentara no incloure PCs, aprofitant sempre que sigui possible i no hi hagi
disconformitat per part de la DSI els PCs que hi ha desplegats a I'hospital. En cas de requerir
nous PCs, la DSI donara les especificacions del hardware a incloure en el PPT. En alguns casos,
si es considera convenient, es podria optar per modalitat virtual. En aquest cas caldria incloure
en el PPT els costos de llicenciament.

- SO
No s'admeten SO obsolets o no suportats pels fabricants

7.- GARANTIA

El termini de garantia dels equips inclosos els seus sistemes addicionals, components,
accessoris, programari i integracié amb el sistema informatic existent, sera de minim dos anys,
comptats a partir de la signatura de I'acta de recepcié dels equip a que fa referéncia I'apartat 4.3,
havent de ser subministrada la formacié basica als usuaris abans d'aquesta data.

En el cas que hi hagi components dels equips que gaudeixin d’'una garantia complementaria
I'empresa licitadora ho ha d’indicar.

La garantia ha d’incloure:

* Lasubstitucio dels equips o dels elements dels equips tals com, components, accessoris
i qualsevol altre element (incloent tubs i qualsevol altre element, si fos el cas que apliques
al objecte contractual) que formi part de I'equip i sigui necessari per al seu correcte
funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament o
deteriorament atribuible a deficieéncies d’origen (materials i de funcionament)

* Manteniment preventiu programat d’acord amb el fabricant durant el periode de garantia:
revisio periddica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres
operacions necessaries per al correcte funcionament del sistema.

* El manteniment correctiu, t&cnic-legal, i totes les operacions correctives necessaries per
a lareparacié d'avaries, defectes dels equips, incloses totes les peces de recanvi, durant
el periode de garantia.

* Aixi mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplagament del personal del
servei de manteniment durant el periode de garantia. Incloent tots els components de
I'equip, elements auxiliars, instal-lacions, i peces de recanvi, ma d’obra, i demés costos
que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.

Els elements de I'equip que s’hagin de substituir s’han de subministrar en el menor temps possible
a comptar des de la data en que es realitza la comunicacié de la incidéncia.

Els elements que s’han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que I'equip
incorporava d’origen. En el cas, que no puguin ser iguals 'HCB ha d’acceptar expressament la
instal-lacié d’un element equivalent a I'original.

L'empresa adjudicataria ha de comunicar al servei técnic les dates de les operacions de
manteniment preventiu i correctiu, durant el periode de garantia, amb suficient antelacié per poder
acordar I'horari en qué es realitzaran els treballs.

L'empresa adjudicataria ha de lliurar al servei técnic de I'Hospital els fulls de les revisions en les
quals s'especificaran les peces substituides amb les seves referéncies i es detallaran les
intervencions realitzades.
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Durant el termini de garantia I'empresa adjudicataria realitzara sobre la totalitat de I'equipament,
i de tots els seus components i accessoris, les seguents activitats que correran per compte de
I'adjudicatari:

Operacions de manteniment preventiu en la qual s'incloura totes les activitats de neteja,
mesuraments, comprovacions, regulacions, revisions, ajustaments, reglatge, greixatges,
kits de manteniment preventiu, etc., i totes aquelles accions que garanteixin l'adequada
utilitzacié, durabilitat i bon conservacié de I'equipament, i de tots els seus components i
accessoris, des del punt de vista funcional, de seguretat, etc., tot aix6 d'acord amb els
protocols recomanats pel fabricant dels equips.

Control, regulacié i vigilancia dels parametres funcionals que defineixen el bon estat de
funcionament dels equips, aixi com aquells parametres objecte d'especial vigilancia.

Accions correctives sobre qualsevol defecte dels equips que facin disminuir el seu
rendiment i / o disponibilitat de funcionament, produeixi una major despesa d'energia,
consumibles, etc., o pugui posar en perill els usuaris i / 0 pacients; realitzant-se sobre els
equips tot tipus d'actuacions tendents a la seva reparacid i posada en servei en els
terminis més minsos possibles. Incloura la substituci6 de peces, ma d'obra,
desplagaments i dietes necessaries.

8.- SERVEI DE MANTENIMENT POST GARANTIA

8.1.- Definicions

Per a la correcta interpretacié d’aquest apartat a continuacio es defineix el significat de les seves
paraules clau.

Manteniment Técnic legal o Manteniment Normatiu: Es el manteniment que cal
realitzar perque aixi ho estableix una normativa d’obligat compliment Estatal, autondmica
0 municipal.

Manteniment Preventiu: Son el conjunt d’'operacions de manteniment que es realitzen
periddicament sobre els equips, elements, sistemes o instal-lacions per garantir-ne el
seu bon estat i funcionament.

Manteniment Correctiu: Es el manteniment puntual que es realitza quan es produeix
un funcionament anomal o parada d’un equip, element, sistema o instal-lacid, per tornar
a portar-los a les seves condicions normals de funcionament.

Acord de Nivell de Servei (ANS): son els indicadors que permeten avaluar la qualitat
del servei.

Temps de resposta: és el temps transcorregut entre la comunicacié d’un incident o
avaria i la presencia fisica d’un técnic per a resoldre-la.

Temps de resolucié: és el temps transcorregut entre a comunicacié d’un incident o
avaria i la resolucio de la mateixa.

Temps disponible d’un equip: Es el temps durant el qual es pot utilitzar un equip.

8.2.- Condicions del servei de manteniment

El servei de manteniment ha d’incloure:
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El servei de manteniment inclos ha d’incloure:

* Manteniment preventiu programat d’acord amb el fabricant durant el periode de la
garantia: revisio periddica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i
altres operacions necessaries per al correcte funcionament del sistema.

* El manteniment correctiu, técnic-legal, de seguretat eléctrica, funcional i totes les
operacions correctives necessaries per a la reparacié d'avaries, defectes dels equips, o
qualsevol eventualitat, incloses totes les peces de recanvi, aixi com:

* Totes les incidéncies i reparacions que es produeixin en els equipaments.

* La substitucio dels elements dels equips tals com, components, accessoris, hardware i
software i qualsevol altre element que formi part de I'equip i sigui necessari per al seu
correcte funcionament (per exemple, tubs de RX, detectors...)

* Recanvi ilslimitat sense cost dels tubs, per a qualsevol causa de substitucid, ja sigui
perqué ha estat malmés o perqué el tub ha arribat al final de la seva vida util.

* Tots els manteniments exigits per la legislaciéo vigent, emetent els certificats,
individualitzats, corresponents per cada equip que ho requereixi.

* Aixi mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplagcament del personal del
servei de manteniment. Incloent tots els components de I'equip, elements auxiliars,
instal-lacions, i peces de recanvi, ma d’obra, i demés costos que puguin derivar-se del
compliment de la mateixa, en qualsevol cas.

* L’actualitzacio del software dels equips, si s’escau, i upgrade evolutiu de I'hardware i
programaris i components dels mateixos equips en actualitzacions futures.

Tot aixd estara comprés en I'Unic preu anual de cost de manteniment anual per a cada un
dels lots. En cap cas s’acceptara qualsevol altre cost.

El servei de manteniment s’ha de realitzar els dies laborables de 8:00h a 17:00h.

El suport técnic en I'adaptacio a les normatives vigents en cada moment i la comunicaci6 a
I'HCB de les modificacions de la normativa que afecten als equips de I'Hospital.

La comunicacié de qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva funcionalitat o
rendiment, augmenti la despesa energética o de consumibles o pugui ser motiu de futures
avaries o anomalies, per la qual cosa s’han de lliurar els informes técnics-economics
necessaris per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que s’escaiguin.

Tots els elements de recanvi han de ser originals. L’empresa adjudicataria es compromet a
tenir en estoc els elements necessaris per poder realitzar els recanvis en el termini establert,
qualsevol retard en la solucié d’'una incidéncia pot comportar I'aplicacioé de penalitats.
8.3.- Obligacions de I’empresa adjudicataria.
Pel que fa al servei de manteniment, 'empresa adjudicataria es compromet a :
*  Garantir un temps minim de funcionament dels equips subministrats del 96% del temps
util, descomptant el temps d’aturada per les revisions preventives o reglamentaries. En

cas que el temps util anual no arribés al 96%, 'adjudicatari es compromet a reposar
'equip per un altre amb les mateixes caracteristiques.
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Garantir una bona qualitat tecnica dels treballs i serveis realitzats. Qualsevol perjudici
que es causi a I'Hospital o a un tercer com a conseqiiéncia d’'una mala qualitat del servei
de manteniment sera imputable a 'empresa adjudicataria.

Garantir el compliment de la normativa estatal i autondomica aplicable en el moment de
realitzar les tasques de manteniment.

Aportar tot linstrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat
necessaris per a la prestacid del servei. Aquests instrumentals, eines o equips
disposaran del corresponent Certificat verificaci6 i/o calibratge.

Aportar la documentacio necessaria que acrediti la formacié técnica del personal propi o
subcontractat destinat a prestar el servei de manteniment.

Comunicar a 'HCB el proposit de cedir o subcontractar el servei de manteniment durant
el periode de garantia. La subcontractacié o la cessi® han de ser autoritzats
expressament per 'HCB.

Cobrir les vacants del seu personal per malaltia, vacances o circumstancies similars, amb
personal, d’igual o superior categoria i experiéncia el mateix dia que es produeixin. La
cobertura es podra efectuar, per casos imprevistos, per les mateixes hores de treball, en
dies successius a la incidéncia, prévia acceptacio dels responsables del centre afectat.

Cal que en tot moment 'empresa adjudicataria estigui al corrent de les obligacions que,
com a empresa, li corresponguin en mateéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical
i de seguretat i salut, i ha de ser estrictament i rigorosament responsable, amb caracter
exclusiu i sense cap carrec per compte de la FUOC, de I'incompliment de qualsevol
d’aquestes obligacions.

Complir totes les normatives, disposicions i regulacions legals o reglamentaries vigents
en la data de formalitzacioé del contracte o que entrin en vigor durant la vigéncia d’aquest,
en matéria de prevencio de riscos laborals. En especial, es compromet a complir la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals, el Reial decret 171/2004,
de 30 de gener, sobre coordinacié d’activitats empresarials, com també totes les
normatives que els desenvolupin, complementin, modifiquin o substitueixin.

Uniformar pel seu compte tot el personal destinat a I'execucio dels treballs contractats.

Tenir contractada durant tota la vigéncia del contracte una asseguranca de
responsabilitat civil d’'un import minim de 500.000 € per respondre suficientment dels
possibles danys ocasionats, tant a les persones com a les coses, pel seu personal o a
conseqléncia de la seva activitat.

Canviar el personal destinat a prestar el servei de manteniment sempre que I'HCB ho
sol-liciti. El termini maxim per al canvi sera de tres setmanes des de la data d’avis.

Entre el personal destinat a realitzar el servei de manteniment i 'THCB no hi ha cap relacié o vincle
laboral. Per tant, 'empresa adjudicataria t¢ en exclusiva la condicié d’empresari respecte del
personal esmentat, i no hi pot haver cap causa de reclamacié de caire laboral o econdomic per
aquest motiu contra I'HCB, ni mentre sigui vigent el contracte ni després d’haver acabat aquest.

En cas que aquesta circumstancia es produeixi per una causa imputable a I'empresa
adjudicataria, aquesta es compromet a assumir qualsevol cost que es generi per I'extincié dels
contractes, deutes i responsabilitats que hi hagi, com també qualsevol altra responsabilitat
derivada de la prestacié que s’ha fet.
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L’'empresa adjudicataria es comprometra per escrit a mantenir, o si escau, a facilitar tots els
recanvis, millores i actualitzacions en un termini de 12 anys, que és la vida util atorgada a aquests
equip i instal-lacio, des de la data d'acceptacio de la recepcio i posada en marxa dels equips i les
instal-lacions necessaries per al seu correcte funcionament.

8.4.- Coordinacio.

Tots els treballs de manteniment es realitzaran per personal especialitzat de I'empresa
adjudicataria i les seves dates de realitzacio es fixaran de comu acord amb el Servei Técnic, i els
diversos Serveis implicats dins de l'organitzacié.

Per a coordinar els treballs de manteniment entre el 'HCB i 'empresa adjudicataria, ambdues
parts designaran representants, amb la formacié d’Enginyer Superior o Técnic, en les
especialitats d’Electronica, Industrial, Telecomunicacions o equivalents; els quals seran els
interlocutors habituals per a totes les quiestions que es succeeixin durant I'execucié del contracte
i resoldran les accions a realitzar i la seva implantacié técnica i administrativa.

8.5.- Protocol d’actuacio
El servei de manteniment s’ha de realitzar d’acord amb el seguient protocol:

* Les operacions de manteniment correctiu les realitzara el contractista a partir de la
recepcié d'una notificacid6 d’avaria, cursada pel departament d’Administracié de
Manteniment, la qual donara lloc a I'exploracié, diagnosi i correccié dels problemes. Un
cop resolta I'avaria, es donara compte a Manteniment de la seva resolucié. Si I'avaria és
irreparable, la reparacio té un cost desproporcionat respecte a la reposicié (cost igual o
major al 30% del valor de I'equip) o0 no és recomanable per ésser 'equip obsolet, el técnic
ho comunicara al responsable de 'HCB abans de procedir a la seva reparacio.

* L’HCB no reconeixera cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present
Plec de Prescripcions Tecniques, o que no comptin amb la seva prévia conformitat.

* L’'HCB no es fara carrec de cap despesa produida com a consequéncia d’una intervencio
no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar —si s’escaigués— la compensacioé pels
danys o perjudicis que poguessin derivar-se’n.

* L’'HCB exercira en tot moment les funcions de seguiment, inspeccié i control de la
prestacio del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per
al correcte compliment de les obligacions a que s’haura sotmés I'empresa adjudicataria
com a consequeéncia del present Plec de Prescripcions Tecniques, aixi com del contracte
que se’n deriva.

* Les operacions de manteniment preventiu i de seguretat eléctrica i funcional es
realitzaran dins d’'una programacio especifica per cada aparell en base a les necessitats
de funcionament i les especificacions del fabricant. Les actuacions es realitzaran dins
d’un cicle establert per cada aparell que ho necessiti.

* Totes les intervencions de manteniment es realitzaran, preferentment, a 'HCB, i en el
cas que fos necessari, en els tallers de 'empresa adjudicataria. Només en cas que sigui
imprescindible, es canalitzara als serveis técnics exteriors apropiats, previ informe de
I'avaria i autoritzacié de la despesa corresponent.

* Per programar les actuacions a 'HCB, caldra que I'empresa adjudicataria es coordini

préviament amb el responsable técnic de 'HCB de tal manera que no quedi afectada
l'activitat de I'hospital.
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8.6.- Altres intervencions

Per intervencions que no siguin correctives o preventives, no incloses en el plec, es realitzaran,
prévia presentacio i acceptacié de pressupost, tests de seguretat eléctrica o altres tipus de test o
actuacions de seguretat en funcié de les necessitats de I'HCB.

Els materials utilitzats en les intervencions de manteniment hauran d’ésser idéntics o de les
mateixes caracteristiques que els dels materials originals a substituir. En cas que no siguin
idéntics, caldra adjuntar la documentacio tecnica necessaria que justifiqui que tenen les mateixes
caracteristiques que les originals.

L’'empresa adjudicataria s’encarregara de gestionar la sol-licitud d’ofertes de recanvis dels equips
i de presentar-les a 'HCB i sera responsable de dissenyar la previsié dels recanvis habituals per
garantir la seva disponibilitat. Aquesta previsié haura de presentar-se abans del inici del
contracte.

8.7.- Informes

L’empresa adjudicataria presentara la documentacié de les intervencions realitzades, amb la
frequéncia i contingut seguents:

* Un cop realitzada la reparacié 'empresa adjudicataria presentara 'albara al departament
de Manteniment de 'HCB en el que fara constar la causa de I'avaria, la solucio, materials
i ma d’'obra i si resta oberta.

* A peticié de 'HCB, un informe resum de les averies resoltes i pendents. Aixi com un
calcul del temps d’equip aturat, en el periode determinat.

* Alinici del contracte i el primer mes de I'any es presentara el programa de manteniment
preventiu i de seguretat programat a realitzar per equip.

* Es facilitara un protocol “tipus” de revisié preventiva, per familia d’equip, que s’adjuntara
a les caracteristiques dels equips objecte de la compra.

* L’empresa adjudicataria presentara, anualment i a la finalitzacié del contracte un informe
que contingui l'avaluacié del treball realitzat durant aquest periode, aixi com les
recomanacions i previsions de les accions significatives a realitzar en els periodes
posteriors i/o seglients, a més de les propostes de millora. Tota aquesta informacio caldra
presentar-la de forma clara i grafica.

Tota la documentacié a entregar a 'HCB ha de ser presentada en format digital, tipus PDF.
8.8.- Classificacio de les avaries i temps de resposta i resolucio
Es consideraran tres tipus d’avaries: urgents, preferents i ordinaries, que es defineixen aixi:

* Urgents: es consideren avaries o avisos urgents aquelles que puguin deixar un servei
assistencial sense activitat total o parcial, o que puguin suposar un risc per el pacient, o
en general aquelles que la reparacio de les quals es consideri molt important.

* Preferents: aquelles que encara que no impliquin una aturada d’'un servei s’han de
reparar el més aviat possible a causa dels perjudicis que poden ocasionar en el

funcionament del servei.

* Ordinaries: Les avaries que no son urgents ni preferents.
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El temps de resposta en funcié de la classificacié de les avaries sera el segiient:

* Per avaries Urgents: immediat 6 hores (preséncia fisica)
* Per avaries Preferents: maxim 10 hores (preséncia fisica)
* Per avaries Ordinaries: maxim 14 hores (preséncia fisica)

El temps de resolucié de I'avaria sera tal que compleixi la seglient condicio:

* Caldra que el 96% de les avaries estiguin resoltes en el mateix dia (8 hores laborables)
sempre que no calgui la peticié de material, que no sigui responsabilitat del contractista,

per a la seva resolucio.

En cas de la no resolucié de I'avaria en un termini de 120 hores, 'empresa licitadora ha de posar
a disposicié de I'ens contractant un equip de substitucié de similars caracteristiques fins a la
resolucié de l'avaria i posada en servei de I'equip reparat.

8.9.- Acords de nivell de servei i penalitzacions

La qualitat del servei es valorara en funcié dels indicadors seglents:

Factor
o L. o .. corrector
N Descripcio Criteri d’avaluacio Penalitzador
ANSO1 Temps de presentacio d’'informes| Incompliment de 10 dies| _
d’incidencies o ofertes naturals des de la 1a sol-licitud 5%
ANSO02 | Temps de resposta Incompliment més del 3% de les| Fins a 0,25
vegades %
ANS03 | T d lucié I li t més del 2,5 % de | ,
emps de resolucio Vr;cgoarggslmen més de o de les Fins a 0.5 %
ANS04 | Compliment del manteniment reventi
progrr?almat I prevenu En més del 5 % del casos 5%
ANSO05 | Registre de correctiu No lliurament dels documents que
acreditin cada operacioé en més del| 3 o,
5% del casos
ANSO06 | Neteja i ordre Per cada no conformitat 2%
ANSO7 | Eficacia del servei 0,25 %
ANSO08 Reclamacions d’albarans Entrega maxim 24 hores 39
posteriorment a I'actuacié °
ANSQ09 | Avaluacié d’avaries Repeticié d’avaries mal resoltes en
més del 5% del total d’avaries| 4 9,
registrades
ANS10 | Temps de Parada Temps Funcionament entre
94% i 96% del temps disponible 10 %
Temps Funcionament entre
90% i 94% del temps disponible 25 %
Temps Funcionament inferior 90 % o
temps disponible 100 %
ANS11 Canvis de personal no justificats Per cada canvi 5%
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* Percentatge de penalitzacié sobre I'import del periode de facturacio establert o sobre la factura
de la intervencid quan sigui una actuacié de manteniment correctiu.

A més, a més, quan una avaria sigui imputable a una incorrecta execucié del manteniment i/o

I'avaria hagi suposat una parada en el servei, el temps associat contara com a temps de parada
de I'equip, i s’aplicaran les penalitzacions que es corresponguin segons la taula.

Barcelona, 24 de febrer de 2023

Dr. Miquel Sanchez

Director de I'Area d’Urgéncies

ANNEX 1
DECLARACIO RESPONSABLE
EI/1a Sr/Sra et amb NIF .................. , en nom i
representacio de I'empresa ............ccccoeviveviiiiiieienininnnnn. DECLARA que els equips que ofereix

compleixen amb els requeriments técnics obligatoris que es relacionen en la clausula 3 del plec
de prescripcions técniques, amb tota la normativa aplicable a la tipologia d’equip subministrat i
que I'empresa que representa disposa de les acreditacions reglamentaries per a manipular els
equips objecte del contracte.
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